Wojewddzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawla [1 w Kro$nie

38-400 Krosno, ul. Korczynska 57

DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH 1 ZAOPATRZENIA
Fel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620, KRS 00000 14669

E7./215/16/2013

Krosno., dn. 05.06.2013

Do wszystkich uczestnikow postepowania
wiwkrosno. med. pl

Zawiadomicenic o udzicleniu wyjasnien na zapytania wykonawceow w postepowaniu o udzielnie
ramowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nicograniczonego na zakup wraz z
dostawy systemu zamknigtego do pobierania krwi - EZ/215/16/2013.

Na zasadzic art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowiefi Publicznych
Zamawiajacy nic ujawniajac zrodla zapytania, przekazuje tres¢ zlozonyeh w toku postepowania
zapytan wraz 2 wyjasnicniami;

Pytanie 1

Zamawiajacy w pozyeji nr 7 oczekuje igiet systemowych o 3 podstawowych rozmiarach lecz jedynic
w 2 rozmiarach igiet wymaga zabezpieczen. Zgodnie z Dyrektywq unijna z dnia 10 maja 2010 r
(ustawa weszla w zycie 11 maja br) wszystkie placowki ochrony zdrowia majg obowiazek wycofaé
ostry sprzet, Klory nie jest .bezpieczny™, tzn. nie ma mechanizmu zabespiccrzajgcego przed
sranieniem,  Sprzgt .niebezpieczny™ bedzie musiat zosta¢ wyeliminowany 2 kazdej procedury
medycznej. od pobierania krwi, przez prawidlowa utylizacje sprzgtu, po utylizacje odpadow i obstuge
pralni szpitalnych. Zgodnie z postanowieniami nowej dyrektywy, placéwki medyezne sa zobowigzane
do zagwarantowania zabezpieczen na wszystkich rodzajach igiel, zabezpieczajace personel
pobicrajacy krew przed zaktuciem.

Wobee powyzszego skladamy zapytanie czy Zamawiajacy w pozycji nr 7 dopu$ci rozwigzanic
rownowazne w postaci igiel systemowych a w pozycji nr 13 dopusei zaoferowanie uchwytu
2 rabezpieczeniem?

Producenct systemow prozniowych oferuja swoim uzytkownikom réznego rodzaju rozwiazania
zabezpieczajace personel pobierajacy krew przed zakluciem. W momencie przygotowywania zestawu
do wklucia, igle systemowa wkrecamy w uchwyt co stanowi komplet. Nie ma w tym momencie
/macsenia czy ostonka bedzie umieszczona na uchwycie czy na igle. Zabezpieczenie na uchwycie
gwarantuje rowniez Zamawiajacemu  komfort wyboru dowolnego rozmiaru ighy tym samym
rabespicerajac tg igle cryli rozmiar 0.7 lub 0.8 oraz 0.9.

Dopuszezenie takicgo rozwigzania gwarantuje Zamawiajagcemu spelnienic wymogow  dyrektywy
unijnej a wykonawcom spetnienie punktu nr 6 wymagan co do parametrow systemu.

Zapisy umicszezone przez Zamawiajacego w punkeie 7 ogranicza udzial w postepowaniu tylko do
Jednego producenta firmy Becton Dickinson co przeczy zasadom uczeiwej konkurencii.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszeza powvizsze, nie wymaga,

Pytanie 2

Crzy Zamawiajacy w pozycji nr 6 arkusza cenowego dopusci probowke do OB. dedykowana do
automatycznego analizatora wykonang z niettukacego si¢ tworzywa? Wiodacy producenci systemow
prozniowych do pobierania krwi wycofuja si¢ z produkeji probowek szklanych w celu zagwarantowania
bezpicczenstwa pracy tym samym podnoszace jakos¢. Ponadto zapis umieszezony przez Zamawiajgeego w



punkcic 6 tabel ogranicza udziat w post¢gpowaniu tvlko do jednego producenta firmy Becton Dickinson co
przeczy zasadom uczeiwej konkurencji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszceza powyzsze, nie wymaga.

Pytanie 3

Czy Zamawiajacy w pozycji nr 14 dopusci naktuwacze o glebokosei naktucia w przedziale 0.8-1.0mm?
Odpowiedz:

Zoodnie 2z zapisami siwz.

Pytanie 4

Czy Zamawiajacy w pozycji nr 15 dopusci naktuwacze o glebokosei naktucia w przedziale 1,0-
L Amm?

Odpowiedz:

Zgodnie 7z zapisami siwz.

Pytanie 5

Cry Zamawiajacy dopusci aparat do OB. bez funkcji automatycznego mieszania krwi? Aparat ktory
oferujemy nic posiada takicj funkeji poniewaz probki mozna wstawia¢ do otworow pomiarowych w
dowolnym czasic, nic ma koniecznosci zapetnienia aparatu 1 mierzenia wszystkich  prébek
jednoczesnie. Stad opeja mieszania woaparacie jest zbgdna. Wnosimy o dopuszezenic mieszadta
zewnetrznego dedykowanego do oferowanego aparatu, od tego samego producenta,

Zapis umicszezony  przez  Zamawiajacego  dotyczacy aparatu do OB, ogranicza udzial w
postgpowaniu tylko do jednego producenta firmy Becton Dickinson co przeczy zasadom uczciwej
konkurencji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powvzsze, z zachowaniem pozostalyvceh parametrow.

Pytanie 6

Crzy Zamawiajacy oczekuje, ze probowki do systemu zamknigtego w zwigzku z napylonymi wewnatrz
odezynnikami bedq posiadaty na etvkietach znaceniki pobran w celu zachowania prawidlowe]
proporeji odezynnik - krew?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszeza, nie wymaga znaczniki pobran na probowkach lub na etvkietach.

Pytanie 7

Crzy w zwigzku 7 zapisem w §7 pkt.2 ppkt.b umowy dotyczacym mozliwosci zmian cen brutto w
przypadku zmiany stawki VAT, Zamawiajgcy zmieni zapis w pkt 1l formularza ofertowego na
~Wykonawea oswiaderza. ze jednostkowe ceny netto okreslone w ofercie sg stale w okresic 24
miesigey liczae od dnia podpisania umowy™?

Odpowiedz:

Tak, zgodnie 7z zapisem w par. 7 wzoru umowy.

Pytanie 8

Crzy Zamawiajacy wyrazi zgodg na termin platnosci 30 dni?
Odpowiedz:

Zgodnie 7z zapisami Siwz.

Pytanie Y

Prosimy o zgode na zaoferowanie aparatu do ozn. OB starszego niz z 2012 roku.

Uzasadnienie :Oferent w trakeie trwania umowy dzierzawy(24 m-ce) zapewnia sprzgt wysokie]
jakosci. w petni sprawny(protokol odbioru).objety petna, bezptatng gwarancja. bezptatnym serwisem
w ramach gwarancji oraz bezplatnymi przegladami okresowymi w trakeie trwania umowy dzierzawy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszeza aparat nie starszy jednak niz 2 2010r.




Pytanie 11)

W zwiazku 7 tym. iz pakiecie na dostawe systemu do pobicrania krwi, znajduje si¢ tez dzierzawa
aparatu do OB. zwracamy si¢ 7 prosba o rozszerzenie w §1 przedmiotu umowy o zapis: ..dostawa
systemu zamknigtego do pobierania krwi wraz z dzierzawa aparatu do OB. na 24 miesigey (wraz z
czytnikiem kodow kreskowych, probkami kontrolnymi i dodatkow ym statywem pomiarowym)”
Odpowiedz:

Wraz z odpowiedziami zamieszezamy ralgeznik nr 6 — wzor umowy dzierzawy na aparat OB.

Ponadto Zamawiajycy umieszeza na stronie internetowej zmodyfikowany zalaeznik 1 oraz nowy
ralgeznik nr 6 wzor umowy dzierzawy aparatu OB.
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