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ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJASNIEN NA ZAPYTANIA WYKONAWCOW
W POSTEPOWANIU
na zakup wraz z dostawa zestawow do drenazu pooperacyjnego i autotransfuzji krwi
nr postgpowania EZ/215/127/2013

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamodwien
Publicznych Zamawiajacy nie ujawniajac zrodla zapytania, przekazuje tres¢ ztozonych w toku
postgpowania zapytan wraz z wyjasnieniami.

Pytanie 1. Czy Zamawiajacy dopusci w peini zamknigty system do autotransfuzji krwi o skladzie:

- Silikonowy mieszek o pojemnosci 400 ml z zastawka przeciwzwrotng i filtrem 200 mikronow
zintegrowany z drenem, z portem samouszczelniajacym oraz zintegrowanym schodkowym
facznikiem Y do polaczenia z drenami Redona

- Worek na krew z filtrem 40 mikronow o pojemnosci 1000 ml z portem do pobierania prébek
lub podania antykoagulantu

- Dren faczacy o dlugosci 150cm umozliwiajacy przetoczenie krwi do pacjenta za pomoca
standardowej linii do przetoczen bez koniecznosci roztaczania silikonowego mieszka 1 worka
do autotransfuzji

- Dwa dreny typu Redon z trokarami w rozmiarze 14Ch lub 16Ch (do wyboru przez
Zamawiajacego) z oddzielnie pakowanym przyrzadem do przetaczania krwi?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza. Wykonawea z ktorym zostanie podpisana umowa

bedzie zobowiazany do przeprowadzenia co najmniej 2 szkolen zespolu pielegniarskiego i

lekarskiego w ramach umowy.

Pytanie 2. Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do drenazu pooperacyjnego i autotransfuzji krwi
kompatybilny z pompka podcisnieniowa zasilang akumulatorem oraz wyposazony w dwustopniowy
system filtracji krwi 120/40 mikronow, spetniajacy pozostate wymagania SIWZ?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza. Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa
bedzie zobowiazany do przeprowadzenia co najmniej 2 szkolen zespolu pielegniarskiego i
lekarskiego w ramach umowy.

Pytanie 3. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie zestawu do autotransfuzji pooperacyjnej

sktadajacego si¢ z:

- 2-ch drendw spiralnych z trokarami, facznika Y,

- mieszka z uchwytem na kciuk i zastawkg antyzwrotng o poj. 125ml, powodujgcym
poczatkowy aktywny drenaz 65mmHg , pozwalajacy na automatyczne przejscie na drenaz
pasywny bez roztaczania systemu,

- worka na krew o pojemnosci 700 ml z zastawka antyzwrotng i poczatkowym filtrem krwi
200u.
worka na drenaz przedtuzony 700ml, z zastawkg antyzwrotng i kranikiem spustowym



- specjalnym aparatem do przetoczen z filtrem mikroczasteczkowym 10u i z klamra do regulacji
przeptywu lub do wyboru filtr 40u z aktywna redukcija lipidow, leukocytéw oraz biatka C3,
dostosowany do szybkich przetoczen, zapewniajacy najwyzszy mozliwy  poziom
bezpieczenstwa.

Proponowany zestaw nie wymaga stosowania dodatkowych, zewnetrznych pomp. Zestaw ktory

chcemy zaoferowa¢ od kilku lat jest stosowany z powodzeniem w Panstwa jednostce i

kilkudziesieciu klinikach w Polsce. Pragniemy rowniez zwrdci¢ uwage, ze system ktory pragniemy

zaoferowaé moze byé stosowany jednoczesnie u dowolnie duzej grupy pacjentdw (nie istnieje
ograniczenie ilosci sprawnych pomp, braku zasilania, roztadowanych baterii itp.) a ponadto

umozliwia aktywny, niskocisnieniowy drenaz ssacy réwniez w okresie poautotransfuzyjnym, w

przeciwienstwie do opisanego systemu gdzie instrukcja obltugi jasno umozliwia jedynie drenaz

bierny, co stanowi wigksze zagrozenie uformowania si¢ krwiaka.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza. Wykonawca z ktérvm zostanie podpisana umowa

bedzie zobowiazany do_przeprowadzenia co najmniej 2 szkolen zespolu pielegniarskiego i

lekarskiego w ramach umowy.

Pytanie 4. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie zestawu do autotransfuzji pooperacyjnej

sktadajacego si¢ z:

- 2-ch drenéw spiralnych z trokarami, tacznika Y.

- mieszka z uchwytem na kciuk i zastawka antyzwrotna o poj. 125ml, powodujacym
poczatkowy aktywny drenaz 65mmHg , pozwalajacy na automatyczne przejscie na drenaz
pasywny bez roztaczania systemu,

- worka na krew o pojemnosci 700 ml z zastawka antyzwrotna i poczatkowym filtrem krwi
200u.
worka na drenaz przedtuzony 700ml, z zastawka antyzwrotng i kranikiem spustowym
- specjalnym aparatem do przetoczen z filtrem mikroczasteczkowym 10u i z klamra do
regulacji przeptywu

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza. Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa

bedzie zobowiazany do przeprowadzenia co najmniej 2 szkolen zespolu pielegniarskiego i

lekarskiego w ramach umowy.

7 powazaniem




