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Zawiadomienie o udzieleniu wyjasnien na zapytania Wykonaweéw w postepowaniu o
zamoéwienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz
z destawg sprzetu i wyposazenia dla Oddzialu Noworodkowego z Pododdzialem
Intensywnej Terapii Noworodkéw w ramach zadania ,,Regionalne Centrum
Poludniowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka
zdrowotna” wspéHinansoowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Osi Priorytetowej 6 Spojnos¢ przestrzenna i spoleczna Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
— nr postepowania EZ/215/70/2017

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien
Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z pdézn. zm.) Zamawiajacy nie ujawniajac Zrédla
zapytania, przekazuje tre$¢ ztozonych w toku postgpowania zapytan wraz z wyjasnieniami.

Pytanie 1. Pakiet nr 5 — zakup wraz z dostawg 1 szt. systemu do selektywnego chlodzenia glowy
dla Oddziatu Noworodkowego z Pododdzialem Intensywnej Terapii Noworodkéw. SYSTEM
DO CHLODZENIA GLOWY Z OPCJA CHLODZENIA CALEGO CIALA DLA
NOWORODKOW. Punkt 2. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie, w ktérym termoregulacja
noworodka jest realizowana poprzez jednorazowe, jednoczesciowe okrycia pacjenta,
okrywajace ok. 85% pow1erzchm ciala noworodka, w tym gtowe?

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 2. Pakiet nr 5 — zakup wraz z dostawg 1 szt. systemu do selektywnego chtodzenia glowy
dla Oddzialu Noworodkowego z Pododdzialem Intensywnej Terapii Noworodkéw. SYSTEM
DO CHLODZENIA GLOWY Z OPCJA CHLODZENIA CALEGO CIALA DLA
NOWORODKOW Punkt 4. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z zakresem nastawienia
temperatury ciala noworodka w zakresie od 32°C do 38°C?

Odpowiedz: Nie.




Pytanie 3. Pakiet nr 5 — zakup wraz z dostawg 1 szt. systemu do selektywnego chtodzenia glowy
dla Oddzialu Noworodkowego z Pododdziatem Intensywnej Terapii Noworodkéw. SYSTEM
DO CHLODZENIA GLOWY Z OPCJA CHLODZENIA CALEGO CIALA DLA
NOWORODKOW Punkt 5. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z zakresem kontroli
temperatury ciala noworodka w zakresie od 15°C do 44°C?

Odpowiedz: Nie.

Pytanie 4. Pakiet nr 5 — zakup wraz z dostawa 1 szt. systemu do selektywnego chtodzenia glowy
dla Oddziatu Noworodkowego z Pododdziatem Intensywnej Terapii Noworodkéw. SYSTEM
DO CHLODZENIA GLOWY Z OPCJA CHLODZENIA CALEGO CIALA DLA
NOWORODKOW Punkt 9. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie, w ktérym w przypadku
braku zasilania nastgpuje wylgczenie systemu i przerwanie procedury termoregulacji oraz
wyposazone w alarm braku wody lub zablokowania przeptywu wody?

Odpowiedz: Nie.

Pytanie 5. Pakiet nr 5 — zakup wraz z dostawa 1 szt. systemu do selektywnego chlodzenia glowy
dla Oddzialu Noworodkowego z Pododdzialem Intensywnej Terapii Noworodkéw. SYSTEM
DO CHLODZENIA GLOWY Z OPCJA CHLODZENIA CALEGO CIALA DLA
NOWORODKOW Punkt 10. Czy Zamawiajgcy dopusci urzadzenie do regulacji temperatury
glebokiej pacjenta, kontrolowanej i korygowanej na zasadzie ,,sprzezenia zwrotnego” za
pomocg rektalnego czujnika temperatury, wyposazonego w tryby pracy: chlodzenie (tryb
noworodkowy lub dla dorostych), normotermia, kontrolowane ogrzewanie po hipotermii,
stand-by?

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 6. Pakiet nr 5 — zakup wraz z dostawg 1 szt. systemu do selektywnego chtodzenia glowy
dla Oddzialu Noworodkowego z Pododdziatem Intensywnej Terapii Noworodkéw. SYSTEM
DO CHLODZENIA GLOWY Z OPCJA CHLODZENIA CALEGO CIALA DLA
NOWORODKOW Punkt 10. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie tatwe do dezynfekowania,
w ktérym plynem cyrkulacyjnym jest woda? ,

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 7. Pakiet nr 5 — zakup wraz z dostawg 1 szt. systemu do selektywnego chtodzenia glowy
dla Oddziatu Noworodkowego z Pododdziatem Intensywnej Terapii Noworodkéw. SYSTEM
DO CHLODZENIA GLOWY Z OPCJA CHLODZENIA CALEGO CIALA DLA
NOWORODKOW Punkt 11. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o wymiarach: 260 mm x
625 mm x 640 mm (z uchwytem 940 mm)?

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 8. Pakiet nr 5 — zakup wraz z dostawg 1 szt. systemu do selektywnego chlodzenia glowy
dla Oddzialu Noworodkowego z Pododdziatem Intensywnej Terapii Noworodkéw. SYSTEM
DO CHLODZENIA GLOWY Z OPCJA CHLODZENIA CALEGO CIALA DLA
NOWORODKOW Punkt 12. Czy Zamawiajacy dopusci mobilne urzgdzenie wyposazone w
cztery kota (dwa z hamulcami) o wadze netto 34 kg?



6dp0wiedi: Tak.

Pytanie 9. Pakiet nr 5 — zakup wraz z dostawa 1 szt. systemu do selektywnego chtodzenia glowy
dla Oddzialu Noworodkowego z Pododdzialem Intensywnej Terapii Noworodkéw. SYSTEM
DO CHLODZENIA GLOWY Z OPCJA CHLODZENIA CALEGO CIALA DLA
NOWORODKOW Punkt 15. Czy Zamawiajacy wymaga aby parametry i przeznaczenie
urzadzenia nie ograniczaly jego stosowania do pacjentéw o wadze do 50 kg, a pozwalaly na
jego uzytkowanie niezaleznie od wagi pacjenta?

Odpowiedz: Nie.

Pytanie 10. Pakiet nr 5 — zakup wraz z dostawg 1 szt. systemu do selektywnego chiodzenia
glowy dla Oddzialu Noworodkowego z Pododdzialem Intensywnej Terapii Noworodkow.
SYSTEM DO CHLODZENIA GLOWY Z OPCJA CHLODZENIA CALEGO CIALA DLA
NOWORODKOW Punkt 17. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie, w ktérym przebieg
procedury mozna zapisywaé na zewnetrznym noéniku pamieci flash o pojemnosci 2 MB,
potaczonym z urzadzeniem za pomocg portu RS232?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 11. Pakiet nr 5 — zakup wraz z dostawa 1 szt. systemu do selektywnego chlodzenia
glowy dla Oddzialu Noworodkowego z Pododdzialem Intensywnej Terapii Noworodkow.
SYSTEM DO CHLODZENIA GLOWY Z OPCJA CHLODZENIA CALEGO CIALA DLA
NOWORODKOW Punkt 18. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie wyposazone w alarmy:
niskiej temperatury, wysokiej temperatury, usterki systemu, braku wody, braku przeptywu?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 12. Pakiet nr 5 — zakup wraz z dostawag 1 szt. systemu do selektywnego chlodzenia
glowy dla Oddzialu Noworodkowego z Pododdzialem Intensywnej Terapii Noworodkow.
SYSTEM DO CHLODZENIA GLOWY Z OPCJA CHLODZENIA CALEGO CIALA DLA
NOWORODKOW. Czy Zamawiajacy wymaga aby czynnikiem chtodzacym/grzejacym byta
woda sterylna lub woda wodociggowa filtrowana filtrem 0,22 a stosowanie urzgdzenia nie
wymagalo stosowanie specjalnego dedykowanego ptynu i zestawu do napelniania?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza. ;

Pytanie 13. Pakiet nr 5 — zakup wraz z dostawa 1 szt. systemu do selektywnego chlodzenia
glowy dla Oddzialu Noworodkowego z Pododdzialem Intensywnej Terapii Noworodkow.
SYSTEM DO CHLODZENIA GLOWY Z OPCJA CHLODZENIA CALEGO CIALA DLA
NOWORODKOW. Czy Zamawiajacy bedzie wymagal, aby urzadzenie posiadato tryb
kontrolowanego automatycznego ogrzewania po hipotermii, dzieki ktéremu urzgdzenic w
sposob w pelni automatyczny ogrzewa pacjenta do okreslonej przez uzytkownika temperatury
terapeutycznej z zadang predkoscia od 0,05 °C do 0,5 °C na godzine, bez konieczno$ci
manualnej zmiany posrednich temperatur?

OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.




Pytanie 14. Pakiet nr 5 — zakup wraz z dostawg 1 szt. systemu do selektywnego chlodzenia
glowy dla Oddzialu Noworodkowego z Pododdziatem Intensywnej Terapii Noworodkow.
SYSTEM DO CHLODZENIA GLOWY Z OPCJA CHEODZENIA CALEGO CIALA DLA
NOWORODKOW. Czy Zamawiajacy bedzie wymagal, aby komunikaty i informacje
wyswietlane na ekranie byty w jezyku polskim?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 15. Pakiet nr 5 — zakup wraz z dostawg 1 szt. systemu do selektywnego chtodzenia
glowy dla Oddziatu Noworodkowego z Pododdziatem Intensywnej Terapii Noworodkéw.
MONITOR STOSOWANY W DIAGNOSTYCE URAZOW MOZGU. Czy Zamawiajacy
dopusci rozwigzanie skladajace si¢ z monitora parametréw zyciowych o przekatnej ekranu
12,17, zintegrowanego z urzadzeniem do chlodzenia pacjenta, wyposazonego w modut aEEG?
Odpowiedz: Nie.

Pytanie 16. Pakiet nr 5 — zakup wraz z dostawg 1 szt. systemu do selektywnego chiodzenia
glowy dla Oddzialu Noworodkowego z Pododdzialem Intensywnej Terapii Noworodkéw.
MONITOR STOSOWANY W DIAGNOSTYCE URAZOW MOZGU. Punkt 1. Czy
Zamawiajacy dopusci modut aEEG bez wlasnego zasilania? :
Odpowiedz: Nie.

Pytanie 17. Pakiet nr 5 — zakup wraz z dostawa 1 szt. systemu do selektywnego chlodzenia
glowy dla Oddziatlu Noworodkowego z Pododdziatem Intensywnej Terapii Noworodkéw.
MONITOR STOSOWANY W DIAGNOSTYCE URAZOW MOZGU. Czy Zamawiajacy
dopusci modut aEEG o nastepujacych parametrach, innych niz opisane w SIWZ:

wymiary: 140 x 95 x 30 mm

wyposazony w 5 gniazd do polaczenia kabli elektrod, z mozliwoscig stosowania
roéznych typoéw elektrod

impedancja wejsciowa: >5 MQ

maksymalny zakres na wejsciu: + 5.0 mV

szerokos¢ pasma: 0,5 - 75 Hz

zaktocenia: <10 nV / sqrt(Hz) przy 100 Hz

nie wymagajacy kalibracji

pomiar impedancji w oparciu o ocene jakosci linii

czutoséc: 0,1 pv

filtr niskich czestotliwosci: 0,5/ 1,5 Hz

filtr wysokich czestotliwosci: 15/35/50/70 Hz

baza czasu EEG: 15/30 mm/s definiowalna przez uzytkownika

czestotliwos¢ probkowania: 640 Hz na kanat '

interfejs komunikacyjny: port RS232

srodowisko: temperatura 5 - 40°C, wilgotnosé 10 - 93%, nie skraplajgca
Odpowiedz: Zamawiajacy pedtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18. Pakiet nr 5 — zakup wraz z dostawa 1 szt. systemu do selektywnego chlodzenia
glowy dla Oddziatlu Noworodkowego z Pododdzialem Intensywnej Terapii Noworodkéw.
MONITOR STOSOWANY W DIAGNOSTYCE URAZOW MOZGU. Punkt 20. Czy
Zamawiajacy dopusci komplet sktadajacy si¢ z systemu do chlodzenia na podstawie jezdnej



(dwa kota z hamulcami), zamontowanego na nim monitora parametréw zyciowych i modutu
aFEG o maksymalnej wysokosci 950 mm?
Odpowiedz: Nie.

Dodatkowo Zamawiajacy informuje Wykonawcéw, iz w zakresie pakietu nr 11 — meble
medyczne wprowadza nastepujgce wyjasnienia:

Dotyczy pozycji a), b) oraz c) (Trakt porodowy Resuscytacja noworodkéw nr Sali 1C/28)

Zamawiajacy zmienia wysoko$¢ szafy lekarskiej dwudrzwiowej przeszklonej, szafy lekarskiej
dwudrzwiowej bez szyb oraz szafy jednodrzwiowej przeszklonej ze 195 cm na 185 cm.

Pozostale parametry pozostaja bez zmian.

Z powazaniem
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