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EWORZIE SZPITAL PODKARPACK!
Jang Powis 17w Wrodnies

L AYKAZ URZADZEN WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
WOKOL KTORYCH WYKONYWANE SA POMIARY PEM W SRODOWISKU PRACY
DLA CELOW BHP |

Tlos¢ Czestotliwos¢ wyjSciowa znamionowa
L.p. | Nazwa jednostki Sala / Gab. Nazwa i typ urzadzenia |sztuk _
organizacyjnej 330 350 390 447 472 1,76
kHz | kHz kHz kHz kHz @ MHz
SALA NR 2 VALLEYLAB EZ — 8§ q _ I
ORTOPEDYCZNA nr 4702 B
SALA NR 3 VALLEYLAB EZ -8 F8K 1 1
ORTOPEDYCZNA nr3114 B
SALA NR 4 ERBE ICC 300 nr 10128 — 1 1
GINEKOLOGICZNA 071
L |BLOK OPERACYJNY |SALA NR 4 VALLEYLAB FORCE I 1

GINEKOLOGICZNA |T6J0695E

Budynek Bloku Operacyjnego

W.OMOE&EB%HSE Stery-|GALA NR 5 ERBE ACC 450 nr 10121| 1 1
1zatornig CHIRURGICZNA —034
ERBE ACC 450 nr 10121] 1 1
SALA NR 8 - 034
CHIRURGICZNA
VALLEYLAB FORCE i 1
TOE12194F
SALA NR 6 ERBE VIO 300 or 10140 —| 1 1

UROLOGICZNA 100




SALA NR 7
LARYNGLOGICZNA

ERBE VIO 300 D

S. CHIRURG. +
UROLOG.

N6z harmoniczny

I

ODDZ. POLOZNICZY
Budynek C - poziom 1!

SALA CIEC CESAR-
SKICH

ERBE ICC 300

ODDZ. GINEKOLOG.
Budynek A —poziom 1

GAB. ZABIEGOWY

AESCULAP - GN 300

POR.DLA KOBIET  |GAB. LEKARSKI GT - 55
w:&Sww D - poziom 2
ODDZ. CHIRURGII

II1. SALA OPATRUNKO. |GT-300

Budynek A — poziom II

PORADNIA CHIRURG.

Budynek D — poziom 2

GAB. ZABIEGOWY

(zainstalowany w 2015 r.)

VALLEYLAB SurgiStat Il
VL.200/39

IV.

PRACOWNIA
ENDOSKOPII

Budynek A - poziom ,—1"

GAB. EPCW

ERBE ICC 200 + APC 300

GAB. GASTROSKOPII

ERBE ICC 200 + APC 300

GAB. KOLONOSKOPH

ERBE VIO 200 +APC 2




V. |ODDZ. POKOJ BADAN ERBE ICC 300 1 1
LARYNGOLOGII
Budynek H - poziom 2 GAB. .N.PWEQOQ% GT-300 1
VL |ODD. DERMATOLOG. |GAB.ZABIEGOWY  |GT~ 50 1
| GAB. ZABIEGOWY  |GT- 50 1
VIL |PORADNIA SKORNA
GAB. ZABIEGOWY GT-55 1
OGOLEM : 23| 4 7
Zestawienie:
Diatermie chirurgiczne — czestotliwosé : 330 kHz - sztuk 4
350 kHz - sztuk 7
390 kHz - sztuk 3
447 kHz - sztuk 1
472 kHz — sztuk 1
1,76 MHz - sztuk 6

OGOLEM : sztuk 22 + 1 néz harmoniczny = 23



URZADZENIA FIZYKOTERAPEUTYCZNE .

Lp. Nazwa jednostki Sala / Gab. Nazwa i typ urzadzenia | Ilo$é Czestotliwosé wyjSciowa znamionowa
organizacyjnej sztuk | 5712 MHz 50 Hz 55 Hz
ODDZIAL
i \ GAB.
1. (REHABILITACJI FIZYKOTERAPII Cosmogamma 1 1
Budynek B - poziom 0
T Is GS-220 1 1
ZAKLAD REHABILIT. z,waﬁ - —— :
GAB. agner plus 2.
n. |LECZNICZEJ FIZYKOTERAPII H
Budynek A - poziom "-1" Magnetronik MF — 10
OGOLEM : 4 2 2
Zestawienie:
czestotliwose : 27,12 MHz — sztuk 2 (terapuls — 1; cosmogamma — 1)
czestotliwose : 50 Hz — sztuk 2 (magnetronik MF-10 - 1; magner plus2.2 - 1)
OGOLEM : sztuk: 4

W roku 2018 r. pomiarom podlega ogétem 3 0 urzqdzen:

» 27 urzqdzen podlegajqcych pomiarom wg harmonogramu
» 3 urzqdzenia — w przypadkach losowych
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