Wojewddzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawla II w Kroénie

38-400 Krosno, ul. Korczyniska 57

Dziat zaméwien publicznych i zaopatrzenia
Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 12.09.2017

Do wszystkich uczestnikdéw poSt¢powania .
(www.krosno.med.pl) '

Zawiadomienie o udzieleniu wyjasnien na zapytania wykonawc6w w postepowaniu na ,, Zakup wraz
z dostawg mammografu w ramach zadania ,,Regionalne Centrum Poludniowegd Podkarpacia
Kobieta iDziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” wspolfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spo6jnosé
przestrzenna i spoleczna Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020., nr sprawy: EZ/215/75/2017.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zaméwien Publicznych (t. j.
Dz. U. 2015 poz. 2164 z pézn. zm.) Zamawiajacy nie ujawniajac zrédia zapytania, przekazuje tresé
ztozonych w toku postgpowania zapytan wraz z wyjasnieniami.

Dot. STATYW MAMMOGRAFICZNY

Pytanie 1
4 Statyw wolnostojacy zintegrowany z generatorem WN /wbudowany | Tak — 10 pkt,

w statyw/. : Nie — 0 pkt

Czy zamawiajacy zrezygnuje z tego zapisu?

Zastosowanie generatora wbudowanego czy wolnostojacego, nie przeklada sie w zaden sposéb na
uzyskiwany wynik badania , a wigc nie ma zadnego uzasadnienia merytorycznego. '

- Generator niezintegrowany natomiast umozliwia korzystniejsze rozlozenie krytycznych punktéw
systemu, ufatwia potencjalng obstluge serwisowa i ulatwia mozliwo$é lepszego rozplanowania
rozkladu urzadzen w pomieszczeniu. Dodatkowo — w przypadku statywu zintegrowanego tatwo
nagrzewajacy si¢ generator wewnatrz obudowy gdzie znajduje sie takze detektor moze wplywaé
negatywnie na dlugo$¢ zycia catego systemu.

‘Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Pytanie 2 . ,
21 | Ostona twarzy pacjentki nieruchoma w czasie badania w trybie | TAK — 10 pkt
tomosyntezy. NIE - 0 pkt

Ostony twarzy zaréwno w 2D jak i w 3D projektowane sa tak aby zapewnié¢ pacjentowi maksymalng
ochrong. Nie ma zadnego znaczenia czy jest to ostona ruchoma czy nieruchoma — oba rozwiazania s3
rownowazne i tak tez powinny by¢ przez Zamawiajacego potraktowane, zatem prosimy o rezygnacje z
zapisu lub zmiane brzmienia na:




21 | Ostona twarzy " pacjentki dedykowana do badania w trybie | Bez punktacji
tomosyntezy

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dot. DETEKTOR CYFROWY

Pytanie 3 ,

| 47" | Zakres dynamiki | Min. 12 bit

Zwracamy si¢ z prosba o wprowadzenie punktacji jak nizej:
"Najwyzsza wartos¢ 10 pkt, wartos¢ graniczna 0 pkt, pozostale proporcjonalnie”

Zamawiajacy w w/w pkt. okresla zakres kluczowego parametru detektora na 1aZaco niskim poziomie.
Wprowadzeme proponowanej zmiany pozwoli Zamawiajacemu premiowanie najlepszych na rynku

rozwigzan.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 4

| 49 | Czas pomiedzy diagnostycznymi ekspozycjami.

| Max 30 sek Poda¢

Czas pomiedzy diagnostycznymi ekspozycjami jest kluczowym parametrem opisujgcym  warto$é
uzytkows mammografu a szczegOlnie takiego, ktory dedykowany jest do badan skryningowych.
Zamawiajgcemu powinno szczegolnie zaleze¢ na wyborze takiego systemu, ktéry zapewni szybka i
sprawna pracg a co za tym idzie realizacj¢ jak najwigkszej liczby $wiadczen. Wymagane 30 sek. to
czas w jakim pracuje najwolniejszy system dostgpny na rynku. Nowoczesne mammografy .
charakteryzuje co najmniej 2x szybsza praca, stad prosba o ich dodatkowe punktowanie jak nizej:. '
"Najmniejsza wartos¢ 10 pkt, wartos¢ graniczna 0 pkt, pozostale proporcjonalnie”

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Dot. EOZKO LUB FOTEL PACJENTA

Pytanie 5

59

Lozko  mobilne  dedykowane do  wykonywania  biopsji
stereotaktycznych w pozycji lezgcej na brzuch.

-zmotoryzowany ruch géra /doét

-zakres ruchu gora/dét blatu min 70 cm

-obcigzalno$é 16zka podezas ruch géra /dét min 130 kg

-dtugos¢ blatu min 180 cm

-szerokos$¢ blatu min 60 cm

-otwor w blacie umozllw1£gqcy wykonanie procedur blopsyjnych dla |

dowolnej p1er51 o $rednicy min 24 cm

LUB

Elektrycznie sterowany fotel pacjenta dedykowany do wykonywania |

procedur biopsji stereotaktycznej o nominalnej wadze min 130 kg.
-zakres regulacji oparcia i podnézka od pozycji siedzacej /

oparcie w pozycji-odchylenia min 90 stopni ,

-oparcie w pozycji lezacej 0 stopni ,

- pozycja Trendelemburga min —10 stopni.

-oparcie regulowane minimum . dwoma niezaleznie ustawianymi
segmentami, regulowana wysoko$é podgtowka. -

- minimalna szeroko$é w czesci barkowej 74 cm

- dlugo$éminimalna 160 cm

Lozko 40 pkFotel 0 pk -




Czy Zamawiajgcy dopusci profeSJonalny, dedykowany do wykonywania biopsji fotel pacjenta o
szerokosci w czesci barkowej w%qczajqc oparcia ramion 74-cm a szerokosci samego oparcia 64cm? Z
naszego dosw1adczen1a wynika iz takie rozwigzanie zapewma komfort zaréwno. pacjentowi jak i
technikowi._

Dla peinego zobrazowania proponowanego rozwigzania i sposobu pozycjonowania paqenta
zalgczamy pogladows broszure

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza w przypadku spelnienia _pozostalych  wymagan

' zamawiajacego.

Pytanie 6
Zwracamy si¢ z prosba o ujednolicenie i obnizenie punktacji w pkt 59 do poziomu przyznawanego w
pozostatych punktach. Nieuzasadnionym jest tak wysokie punktowanie akurat tego jednego parametru
skoro za pozostate, czesto kluczowe mozna uzyskacé od 5-15 pkt.
.. Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia na pytanie 183.

Pytame 7

- 60. | Zasilanie swmowe lub 31ec1owo-bateryjne Zasilanie sieciowo-bateryjna 10 pk
Tylko sieciowe 0 pk.

Czy zamawiajacy uzna za rozwigzanie réwnowazne i punktowane zasilanie bateryjne z zewnetrzng
tadowarka ?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zasilanie bateryjne z zewnetrzna ladowarka i bedzie je

- punktowal zgodnie z punktacja dla zasilania tvlko batervinego. W przvpadku mozliwosci

zasilania stolu réwniez z sieci ( niezaleznie od stanu baterii ) Zamawiajacy bedzie punktowal
. takie rozwigzanie jako sieciowo- batervine.

Dot, KONSOLA TECHNIKA

Pytanie 8
61 | Konsola technika jezdna z mozliwoscig latwego przemieszczania do | Tak 5 pk
‘wymaganej pozycji i blokowania-unieruchamiania. Nie 0 pk

"Zwracamy si¢ z prosba o usuniecie zapisu. Wymaganie mobilnej konsoli jest bezzasadne i stanowi
jedynie ponowng prébe premiowania aparatu Giotto Class.

Konsola technika wraz z szyba ochronng jest stanowiskiem stacjonarnym a jej pozycja w
pomieszczeniu badan jest Scile okreslona w projekcie oston stalych. Przemieszczanie jej moze
spowodowac¢ narazenie personelu na dodatkowe naswietlenie. Pragniemy takze zauwazy¢, ze z punktu
widzenia przepiséw i ochrony radiologicznej personelu, konsola musi by¢ zainstalowana miejscu w
przewidzianym w projekcie i ujetym w obliczeniach oston statych.

OdpowiedZz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Mobilna konsola w naturalny sposéb nie jest
ostona stala. Gdyby zamawiajacy zamierzal zmniejszaé jej odleglo$é od zrédla promieniowania -
w__stosunku do danych zawartych w odpowiednim projekcie byloby to  rzeczywiscie
nieuprawnione. Intencja Zamawiajacego jest jednak punktowanie latwej mozliwosci
zwickszenia odleglo$ci konsoli od #rédla promieniowania, co ‘przy stosunkowo malym
pomieszczeniu pozwoli na zwiekszenie obszaru manewrowania Iézkiem/ fotelem dla operatora w
czasie np. wykonywania procedur biopsyjnych.

Pytanie 9

63 | Monitor obstugowy dla technika — LCD dotykowy min 19” o | Bez punktacji
rozdzielczosci min 1280x1024 piksele

W specyfikacji opisane Jest rozwigzanie stosowane przez jednego z producentéw, a kazdy z nich ma
w rézny sposob rozwxqzane sterowanie mammografem, czy sposéb wysw1etlama obrazow tak podany
wymdog ogranicza uczciwg konkurencje.

Prosimy o dopuszczenie rozw1qzama jako rownowaznego w ktorym monitor obstugowy JGSt
kolorowym monitorem LCD nie-dotykowym ‘min. 20’ i rozdzielczo$ci min. 2Mpix




Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, Ze wymog przytaczany przez pytajacego nie stanowi
wymogu granicznego. Oznaczenie ,TAK/NIE PODAC” w kolumnie 3 Zatacznika nr 2 do SIWZ
oznacza, 7¢ Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania sterowania mammografem stosowane przez
réznych producentow.

Pytanie 10
76 | Integracja z dostarczonym w ramach postgpowania stanowiskiem do | Bezpunktacji
wypalania plyt.

W ramach tego postgpowania zamawiajacy nie specyfikuje stanowiska do wypalania plyt. Czy
zamawiajgcy dokonat omylki pisarskiej i zrezygnuje z tego wymogu ?

Jesli nie jest to pomytka, to czy zamawiajacy wymaga dostarczenia pelnego stanowiska do wypalania
plyt 4. duplikatora plyt CD w komplecie z komputerem sterujacym i oprogramowaniem pelnigcym
funkcje wezta DICOM wraz z monitorem LCD i czy uzna za spelniajagce warunki kazdy zestaw
spetniajacy te minimalne wymagania?

Odpowiedz: Zamawiajacy ma na mysli nagrywarke opisang w punkcie 76 Zalacznika nr 2 do
SIWZ.

Dot. TOMOSYNTEZA

Pytanie 11

80 | Ekspozycje uzyte do rekonstrukcji wykonane w technice krokowej | TAK/NIE
czyli lampa zatrzymana podczas kazdej ekspozycii.

Czy Zamawiajacy zrezygnuje z punktowania techniki ktdra nie niesie ze soba zadnych pozytywnych
skutkéw a jedynie ma na celu ograniczenie konkurencji? W systemie oferowanym przez nasza firme
jest zastosowana technika ciaggla co umozliwia nie tylko szybszy proces przeprowadzenia badania a
dodatkowo mozliwo$¢ uniknigcia dodatkowych artefaktéw mogacych powstaé w przypadku
niepoprawnie dzialajgcego systemu krokowego — gdyz drgania lampy po kazdym zatrzymaniu musza
zosta¢ - w przypadku techniki krokowej — poprawnie wytlumione co nie wystepuje w technice
skanowania ciaglego.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dot. ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ - WZOR UMOWY

Pytanie 12 dot.§ 5 ust.1 pkt ¢

Czy Zamawiajacy zmieni wysoko$¢ kar umownych w przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy z proponowanych 20% do 10% wartosci nie wykonanej czesci umowy?
Pozostawienie kar na tak wysokim poziomie przetozy si¢ na wzrost wartosci oferty.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Pytanie 13.Dotyczy Zatacznika nr 2 do SIWZ czgsci STATYW MAMMOGRAFICZNY punkty 18 i
22

Czy Zamawiajacy dopudci aparat tylko z kolimacja automatyczna, a tym samym bez wy$wietlenia na
Jednym centralnym wy$wietlaczu ustawienia kolimacji? Kolimacja reczna moze oznaczaé bledy
obstugi ikonieczno$¢ wykonania pacjentce danej projekcji ponownie. A to oznacza narazenie na
dodatkowa dawke. Kolimacja reczna oznacza tez dtuzszy czas przygotowania pacjentki i potenqalme
diuzszy czas ucisku. Tym samym eliminuje naszg firme punkt, ktéry jest potencjalnie szkodliwy i
ucigzliwy dla pacjentki.

Odpowiedz: Zgodnie z modyfikacja STWZ.

Pytanie 14. Dotyczy Zalacznika nr 2 do SIWZ czesci LAMPA punkt 38




Czy Zamawiajacy dopusci lampe z malym ogniskiem wielkosei 1,5 mm? Wg zapiséw z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie $wiadczeni gwarantowanych
z zakresu programéw zdrowotnych dopuszcza si¢ male ognisko wielkosci 1,5. Male ognisko w
mammografach jest uzywane tylko do zdje¢ powigkszonych, ktére stanowia niewielki wycinek badaf
wykonywanych na mammografie cyfrowym. Ponadto, obecnie tego typu badanie bardzo czesto
zastepowane jest przez wykonywane z wykorzystaniem duzego ogniska badania tomosyntezy, ktére]
Zamaw1ajqcy wymaga.

Odpowiedz: Zgodnie z modyﬁkacla SIWZ.

Pytanie 15. Dotyczy Zatacznika nr 2 do SIWZ czesci LAMPA punkt 39

Czy Zamawiajacy dopudci lampe o pojemnosci cieplnej anody 162 kHU oraz o bardzo duzej
pojemnosci kotpaka 2430 kHU? Zamawiajacy wymaga podania tylko pojemnosci cieplnej anody
zapominajgc o innych parametrach cieplnych lampy, a to zestaw tych parametréw odpowiada za prace
bez przerw przy duzej iloéci pacjentek badanych kazdej godziny. Mammograf naszej firmy
charakteryzuje si¢ mniejszg niz wymagana pojemnoscia anody, ale ciepto z niej jest odprowadzane
sprawnie w przerwach miedzy ekspozycjami oraz pacjentkami do kolpaka o bardzo duzej pojemnosci
cieplnej. Zestaw parametréw cieplnych lampy umozliwia wykonywanie badan skryningowych (4
ekspozycje na pacjentke) nawet 15-tu pacjentkom na godzing. Co jest iloscig wigksza niz ktokolwiek
jest w stanie w praktyce wykorzystac

Odpowiedz: Zgodnie z modyfikacjg SIWZ.

Pytanie 16.Dotyczy Zatacznika nr 2 do SIWZ czgsci STACJA OPISOWA LEKARSKA punkt 91 .

'Czy Zamawiajacy dopusci by dostarczyé oprogramowanie do oceny zdjeé mammograficznych i badan

w trybie tomosyntezy kompatybilne z oferowanym mammografem na dostarczonym przez oferenta
komputerze z wykorzystaniem posiadanych przez Zamawiajacego monitorow SMP- do opisu
mammografii?

Stacja Zamawiajgcego moze mie¢ parametry techniczne uniemozliwiajace poprawng prace
zaawansowanego oprogramowania wymagajacego duzych pamieci i mocy obliczeniowych.

Odpowiedz: Zgodnie z modyvfikacja STWZ.

Pytanie 17. Dotyczy Zalacznika nr 2 do SIWZ czgsci STACJA OPISOWA LEKARSKA punkt 91
Prosimy o podanie parametréw stacji lekarskiej oraz rodzaju i typu posiadanych monitor6w SMP.

Odpowiedz: i-5 4670 3.4 GHz, 16 GB, SSD 250 GB, Win 8x64, karta video EIZO MED-
X4900 monitory: 2 x EIZ0 GX540, 1 x DELL U2312HM., Zamawiajacy wyraza zgode,
zgodnie z zalacznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie 18. Dotyczy Zalacznika nr 2 do SIWZ czesei L()ZKO LUB FOTEL PACJENTA punkt 60
Czy Zamawiajacy zmniejszy ilo$¢ przyznawanych punktéw za stét do wykonywania biopsji
stereotaktycznej w pozycji na brzuchu i zmieni zapis na ,.Y.6zko — 10 pkt, Fotel — 0 pkt”?

Zamawiajacy nigdzie indziej w SIWZ nie przyznaje tak wielkiej ilosci punktéw (az 40) za zadng
funkcje mammografu, ktéry jest gléwnym przedmiotem zaméwienia, St6t do biopsji w pozycji na
brzuchu do uzycia z mammografem oferuje tylko jedna firma - IMS Giotto. W ten sposéb zupehie
zaburzona jest punktacja na korzys¢ jednego producenta. -

OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ,.

Pytanie 19. Dotyczy Zalacznika nr 2 do SIWZ czgsci TOMOSYNTEZA punkt 81




Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ zmieni¢ zapis punktu 81 na nastepujacy:

81 | Ekspozycje uzyte do rekonstrukcji wykonane w technice | Podad Bezpunktacji
krokowej lub bez zatrzymania lampy podczas kazdej
ekspozycii.

Zamawiajacy bardzo wysoko ocenia sposob wykonania badania, ktry nie ma obiektywnego wpltywu
na uzytkowanie aparatu i jako$¢ obrazéw. Producenci aparatow w zaleznosci od whasnych preferencii i
wiasciwosci aparatéw (masa lampy, umiejetnosé wykonania krétkich impulséw) wybierajg metode
krokowa lub bez zatrzymania (ekspozycje z bardzo krotkim czasem impulsu). Jest to wybor
technologiczny, a nie funkcjonalny. Wybor kazdej z tych metod jest optymalny dla danego aparatu i
nie ma sensu poréwnywanie ich pod tym wzgledem, a tym bardziej dyskryminowanie producentéw
ktorzy wybrali jedng z tych metod.

Odpowiedz: Bez zmian- zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20. Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ wprowadzi¢ dodatkowa punktacje do wymaganych funkcji
W nastepujacy sposob: '

41 | Dodatkowe filtry min. 2 TAK, podaé Najwigksza ilo§¢ — 10 pkt,
warto§¢ graniczna — 0 pkt,
pozostate proporcjonalnie

63 | Konsola wyposazona w min | TAK,opisaé Z regulacja wysokosci blatu
monitor/monitory, jednostka konsoli - 10 pkt

komputera, mysz. Bez regulacji wysokosci blatu

konsoli
- 0 pkt
68 | Ilos¢ zapisanych obrazéw na dysku | min 10000 Najwigksza ilos¢. — 10 pkt,
twardym obrazéw bez kompresji | obrazéw wartos¢ graniczna -~ 0 pkt,
dla petnego formatu detektora pozostate proporcjonalnie

Funkcje te maja wplyw na mozliwosci diagnostyczne (ilo$¢ filtréw), ergonomie pracy technikéw
roznego wzrostu (zmienna wysokos¢ blatu konsoli) lub sa przydatne w przypadku wykonywania
badan tomosyntezy, ktére geneguja duzg ilo$¢ danych (pamigg).

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21. Dotyczy Zalgcznika nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zaméwienia — parametry
techniczne, pkt 4: Zwracamy uwage Zamawiajacego, iz tak sformulowany wymog nie ma zwigzku z
whasciwosciami klinicznymi systemu. Sposob integracji generatora ze statywem jest wyborem
konstrukcyjnym producenta i zalezy od zastosowanych technologii.

Whnioskujemy do Zamawiajacego o modyfikacje niniejszego punktu:

Statywwolnostojgcy TAK, poda¢ bezpunktacji

Odpowied?: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie 22. Dotyczy Zalacznika nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zaméwienia — parametry
techniczne, pkt 11: Zwracamy uwage Zamawiajacego, iz badania tomosyntezy ze wzgledu na
dynamike i charakter, wykonuje si¢ w projekcjach CC, MLO lub bocznych. Jest to spojne z
wymogiem, jaki Zamawiajacy stawia w punkcie 86: ,Wykonywanie badari z tomosyntezq w
klasycznych polozeniach CC i MLO w celu umozliwienia poréwnywania z poprzednimi badaniami
pacjentki.”
Whnioskujemy do Zamawiajacego o modyfikacje niniejszego punktu:

Zakres  zmotoryzowanego  obrotu | TAK, podac¢ bezpunktacji
glowicy w technice tomosyntezy — 3D
umozliwiajgcy wykonywanie badan w
klasycznych potozeniach CC 1 MLO
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23. Dotyczy Zalacznika nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zamdéwienia — parametry
techniczne, pkt 21: Czy Zamawiajacy przyzna punkty dla rozwigzania, w ktérym ostona twarzy
pacjentki porusza si¢ razem z glowica lampy RTG? Konstrukcja oslony (rozmiar oraz
wyprofilowanie), krokowy sposéb akwizycji podczas skanutomosyntezy oraz zastosowany zakres kata
skanu 25° - stanowia kompromis, dla ktérego rozwiazanie oslony twarzy zastosowane w oferowanym
przez nas mammografie zapewnia komfort i bezpieczefistwo pacjentce.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ po modyfikacji z dnia 30.08.2017 roku.

Pytanie 24. Dotyczy Zalacznika nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zaméwienia — parametry
techniczne, pkt 24,29,30: Zwracamy uwage Zamawiajacego, iz w niniejszych punktach oceniana jest
ta sama wlasciwosé generatora, ktérej sktadowa jest prad. Najbardziej zaawansowane technologicznie
systemy mammograficzne, wykonuja akwizycje z jak najmniejszym obcigzeniem pradowo-czasowym
— tak by $rednia dawka gruczotowa byta jak najnizsza przy zachowaniu bezkompromisowe] jakosci
obrazu. Oferowany przez nas system zmoca 5 kW pozwala na wykonywanie wszystkich wymaganych
przez Zamawiajacego metod obrazowania tj. tomosynteza, dwuenergrtyczna mammografia z
kontrastem.

W zwigzku z powyZszym zwfacamy sie do Zamawiajacego z prosba o usunigcie oceny technicznej dla
punktu nr 24: :
Moc wyj$ciowa generatora min. 5 kW TAK bezpunktacji

punktu nr 29:
Maksymalna warto$¢ ekspozycji w mAs . Min. 500 mAs, podaé bezpunktacji
Orazpunktu nr 30:
Maksymalny prad dla duzego ogniska .| TAK, PODAC bezpunktacji
Min100mA malego min 34
mA

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Pytanie 25. Dotyczy Zalgcznika nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zaméwienia — parametry
techniczne, pkt 36: Zwracamy uwage Zamawiajacego na fakt, iz lampy z anodami wykonanymi z
jednego materiatu — to identyczna technologia, jak ta wykorzystywana w lampach RTG




dedykowanych do konwencjonalnej radiografii. Lampy RTG wyposazone w anody dwumateriatowa
zapewniajg mozliwos¢ uzyskania najlepszego spektrum  energetycznego promieniowania i
umozliwiajg obrazowanie piersi zaréwno o strukturze tluszczowej, jak i gruczolowej - z bardzo
mata dawka. Oznacza to mozliwo$é spersonalizowania dawki, w zaleznoéci od budowy anatomicznej
piersi. Najbardziej zaawansowane rozwiazania mammografow posiadajg whasnie tego typu lampy
RTG — niezaleznie od zastosowanej technologii detektora.

Whioskujemy do Zamawiajacego o modyfikacj¢ punktu nr 36, w celu pozyskania najnowszych
technologicznie rozwiazaf w mammografii:

Anoda jedno lub dwu  materiatowa| TAK Anoda dwu materialowa
dostosowana do charakterystyki | podaé ‘ dla  kazdego ogniska
zastosowanego detektora. lampy — 20 pkt.

Anoda = zbudowana z
jednego materiatu np.
wolfram — 0 pkt.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 26. Dotyczy Zalacznika nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zaméwienia — parametry

techniczne, pkt 39: Zwracamy uwage zamawiajgoego, iz warto$¢ pojemnosci cieplnej anody jest

bardzo istotnym parametrem podczas pracy klinicznej — im wigksza warto$¢ pojemnosci tym wiecej

badai mozna wykona¢ bez niebezpieczenistwa zwigzanego z przegrzaniem anody. Jest to istotne

zwlaszcza przy prowadzeniu programy przesiewowego.

W zwigzku z powyzszym wnioskujemy do Zamawiajacego o modyfikacje wymogu dotyczacego
unktu nr 39:

Pojemnosécieplnaanody min. 300 kKHU, : Najwigksza warto$é 20
podaé pkt wartos¢ graniczna 0
pozostale
proporcjonalnie

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Pytanie 27. Dotyczy Zalacznika nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zaméwienia ~ parametry
techniczne, pkt 44: Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o modyfikacje punktu zwigzanego ze
sposobem konwersji promieniowania na sygnat elektryczny. Konwersja bezposrednia to jeden ze
sposobow uzyskiwania obrazu — istotna jest natomiast jakos$¢ obrazu. Oferowany przez nas
mammograf wyposazony jest w detektor w technologii konwersji posredniej promieniowania, ktora w
zaden sposob nie ustgpuje konwersji bezposredniej - poniewaz zamiana $wiatta w sygnat elektryczny
jest procesem bardzo efektywnym i generuje minimalne szumy. W poréwnaniu do detektora
selenowego (o konwersji bezposredniej) unikamy koniecznosci przykiadania wysokiego napiecia
rzgdu kilku [kV] — w celu propagacji sygnatu w warstwie Selenu. Jest to gltéwna przyczyna znacznie
krétszej zywotnosci detektoréw selenowych.

Proponujemy modyfikacje:

Metoda konwersji promieniowania X na | TAK, podaé | bezpunktacji
sygnal elektryczny bezposérednia lub
posrednia

Sformufowany obecnie wymadg znacznie ogranicza mozliwosé rownej konkurencji.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Pytanie 28. Dotyczy Zalgcznika nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zamoéwienia — parametry
techniczne, pkt 46: Zwracamy uwage Zamawiajacego, iz technologii matryc detektoréw nie chodzi o
minimalizacj¢ pikseli, ktora nie poprawia jakosci klinicznej zdjgcia, ale o ich optymalizacje.
Zastosowany w naszym detektorze (producentem detektora jest nasz koncern) rozmiar piksela na




poziomie 100 um jest dobrany idealnie zaréwno pod wzgledem rozdzielczosci przestrzennej, jaki i
mozliwosci uzyskiwania najlepszego stosunku kontrastu do szumu (dzigki minimalnym szumom

elektronicznym). Dopiero suma tych parametrow pozwala na oceng wydajnogci wykrywania matych, -

nisko - kontrastowych obiektéw — takich jak mikrozwapnienia w mammografii, utrzymujac przy tym
dawke na najnizszym poziomie. Dzieki tak zaawansowanej technologii detektora dawka w trybie
obrazowania tomosyntezy jest na poziomie dawki zdj¢cia klasycznego (2D — dwuwymiarowego).

Whnioskujemy do Zamawiajacego o modyfikacje punktu 46:

Rozmiar piksela dla badan | Max 100um bezpunktacji

konwencjonalnych

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Pytanie 29. Dotyczy Zalacznika nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zaméwienia — parametry
techniczne: Zwracamy uwage Zamawiajacego, iz w opisie technicznym detektora brakuje bardzo
istotnego parametru — wydajnosci kwantowej detektora DQE. Wspélczynnik ten stanowi o czulosci
detektora i opisuje straty sygnalu zwiazane szumem. Im wyzszy parametr DQE, tym lepsza jako$é
obrazu przy nizszej $redniej dawce gruczotowej — co jest bardzo istotne biorge pod uwage
czgstotliwosé badan mammograficznych.

W zwigzku z powyzszym wnioskujemy do Zamawiajacego o wprowadzenie do specyfikacji punktu:

Wspodlezynnik DQE (wydajnosé¢ | Min. 65% Najwigksza wartos¢ 20 pkt wartoéé
kwantowa detektora) : graniczna 0 - pozostate
proporcjonalnie

Odpowiedi: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Pytanie 30. Dotyczy Zalgcznika nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zaméwienia — parametry
techniczne, pkt 48: Zwracamy uwage zamawiajacego na istotng role, jaka odgrywa kratka
przeciwrozproszeniowa w procesie akwizycji obrazu. Usuwa ona promieniowanie rozproszone, ktére
wprowadza szum do obrazu — degradujac jakoéé obrazu. Wplyw promieniowania rozproszonego jest
jeszeze bardziej widoczny podczas akwizycji tomosyntezy — podczas ktérej wykonywana jest seria

zdjgé. Najbardziej zaawansowane technologicznie rozwigzania wyposazone s3 w kratki

przeciwrozproszeniowe umozliwiajace akwizycje obrazu we wszystkich nowoczesnych trybach
obrazowania tjtomosynteza — nie zwigkszajac réwnoczeénie dawki promieniowania.

W celu pozyskania przez Zamawiajacego najnowoczesniejszych technologii wnioskujemy o
modyfikacje niniejszego punktu:

Kratka przeciwrozproszeniowa z | Tak, podaé Akwizycja - obrazéw 'z kratka
konstrukcjg umozliwiajacg rejestracje ) przeciwrozproszeniowg w trybie 2D,
obrazéw w dwéch formatach podczas tomosyntezy  oraz  mammografii
akwizycji min. w trybie 2D spektralnej — 20 pkt;
. Akwizycja  obrazéw  z  kratka
przeciwrozproszeniows tylko w trybie
2D -0 pkt.

Odpowiedz: Zamawiaigcz podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie 31. Dotyczy Zalgcznika nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zaméwienia — parametry
techniczne, pkt 49: Zwracamy uwage Zamawiajgcego, _i'z czas pomiedzy - ekspozycjami
diagnostycznymi stanowi bardzo wazny parametr Swiadczacy o technologii detektora — im jest on

kr6tszy, tym krotszy czas od$wiezania detektora. Parametr ma réwniez wymiar wydajnosci pracy,

ktéry ma znaczenie zwlaszcza w skryningu. Dlugi czas oczekiwania na gotowos¢ detektora do kazdej
z czterech projekeji (CC oraz MLO — prawej i lewej piersi) moze znacznie wydluzy¢ czas badania. W




celu pozyskania przez Zamawiajacego najlepszych technologii, wnioskujemy o wprowadzeme
punktacji:

Czaspomiedzydiagnostycznymiekspozy | Max 30 sekPoda¢ Najmniejsza warto$¢ 20 pkt

cjami warto§¢  graniczna

Qdpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STIWZ.

Pytanie 32. Dotyczy Zalacznika nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zaméwienia — parametry
techniczne, pkt 75: Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie konsoli technika z nagrywarka
CD/DVD bez mozliwosci dogrywania przegladarki umozliwiajacej odtworzenie obrazéw na
dowolnym komputerze klasy PC? Zamawiajacy wymaga w postepowaniu dostarczenia stanowiska do
wypalania ptyt, ktore posiada niniejsza funkcjonalnos¢.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza aparat z konsola technika z nagrywarka CD/DVD bez
mozliwosci _dogrywania przegladarki umozliwiajacej odtworzenie obrazéw na dowolnym
komputerze klasy PC w przypadku dostarczenia w cenie oferty dodatkowego stanowiska do
wypalania plyt z mozliwo$cia dogrywania przegladarki umozliwiajacej odtworzenie obrazéw na

dowolnym komputerze klasy PC.

Pytanie 33. Dotyczy Zalacznika nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zamoéwienia — parametry
techniczne, pkt 83: Zwracamy uwage Zamawiajacego, iz odleglos¢ miedzy zrekonstruowanymi
plaszczyznami w badaniu tomosyntezy ma krytyczne znaczenie ze wzgledu na rozmiary
mikrozwapnien (ich wielko$é w wigkszosci przypadkéw nie przekracza 1 mm). Dlatego bardzo istotna
jest minimalizacja odleglo$ci miedzy plaszczyznami. W celu pozyskania przez Zamawiajacego
najlepszych technologii, wnioskujemy o wprowadzenie punktacji:

pozostate proporcjonalnie

Najmniejsza mozliwa odleglos¢ pomiedzy
zrekonstruowanymi ptaszczyznami w badaniu tomosyntezy
/definiowana réwniez jako grubosé zrekonstruowanej

Max 1 mm

Najmniejsza warto$¢ 20 pkt
warto$é  graniczna 0
pozostale proporcjonalnie

plaszczyzny/.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 34. Dotyczy Zalacznika nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zaméwienia — parametry
techniczne, pkt 87: Zwracamy uwage Zamawiajacego, iz rozwigzania ktére wymagaja wykonania
dodatkowego zdjecia 2D do zdjg¢ tomosyntezy, nie zapewniajg dostatecznej dobrej jakosci
rekonstrukcji obrazéw tomosyntezy. Stad wynika konieczno$¢ posiadania dodatkowego zestawu
obrazow 2D — w celu p031adan1a peinej informacji diagnostyczne;j.

Oferowane przez nas rozwigzanie tomosyntezy z iteracyjnym algorytmem rekonstrukeji dostarcza
pelna informacje diagnostyczna, bez koniecznosci wykonywania dodatkowej projekeji 2D. Ponadto w
procesie rekonstrukcji obrazéw tomosyntezy generowane sa tzw. syntetyczne zdjecia 2D, ktore
umozliwiaja poréwnanie z wczesniejszymi zdjeciami 2D — bez koniecznosci dodatkowej ekspozycii.
W badaniu mammograficznym wielko$¢ dawki ma kluczowe znaczenie, dlatego oferowane przez nas
rozwigzanie pozwoli Zamawiajacemu na znaczna redukcje dawki wzgledem wymaganego trybu
combo. ‘

Whioskujemy do Zamawiajacego o usunigcie niniejszego punktu ze specyfikacji.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiajacy punktuje tak samo
zaoferowanie obu funkcji tj. zaréwno trybu combo jak i zdje¢ syntetycznych aby méc mie¢ w
przyszlosci_mozliwo$¢ wyboru trybu badania w oparciu o kryteria bezpieczeinstwa, oplacalnosci
i zgodnos$ci z prawem. '




Pytanie 35. Dotyczy Zalgcznika nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zaméwienia — parametry
techniczne, pkt 89: Zwracamy uwage Zamawiajgcego, iz proces analizy obrazéw tomosyntezy jest
bardzo kompleksowy i czasochtonny. W celu przyspieszenia oceny niezbedna jest stosowanie
automatycznych narzedzi, ktére nie bedg generowaly dodatkowych czynnosci wykonywanych przez
radiologa. Jednym z rozwigzan jest wymagana w niniejszym punkcie mozliwos¢ prezentacji
poszczegolnych warstw tomosyntezy, réwniez w postaci warstw o wigkszej grubosci, dla szybkiej
analizy materialu- diagnostycznego. Najbardziej zaawansowane algorytmy tworza takie wars’rwy
automatycznie w procesie rekonstrukcji.

W celu pozyskania najnowoczesniejszych narzedzi diagnostycznych zwracamy sie do Zamawiajacego
o modyfikacje niniejszego punktu:

Mozliwosé prezentacji poszczegdlnych warstw | TAK Automatyczne tworzenie
tomosyntezy réwniez w postaci warstw o wiekszej grubosci grubszych warstw w procesie
dla szybkiej analizy materiatu diagnostycznego. : rekonstrukcji (bez ingerencji

radiologa) — 20 pkt;
Innerozwigzania — 0 pkt;

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 36. Dotyczy Zalacznika nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zaméwienia — parametry
techniczne, pkt 91: Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z- prosbg o doprecyzowania hardwareu
komputera, na ktérym wykonawca musi zainstalowa¢ oprogramowanie: pojemnosé dyskow twardych,
ilos¢ oraz predkos¢ procesoréw, pamig¢é RAM, monitory oraz karta graficzna. Czy Zamawiajacy
wyrazi zgode, w razie koniecznodci, na upgradehardwaru — w celu zapewnienia ptynnej pracy
aplikacji?

Odpowiedz: i-5 4670 3.4 GHz, 16 GB, SSD 250 GB, Win 8x64. karta vidéo EIZO MED-X4900
monitory: 2 x EIZO GX540, 1 x DELL U2312HM. Zamawiajacy wyraza zgode, zgodnie z
__a_lgczmluem nr 2 do SIWZ,

Pytanie 37. Dotyczy Zalacznika nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zamoéwienia — parametry
techniczne, pkt 94, 95; Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o doprecyzowania jaka firma jest
dostawca RIS i PACS. Czy Zamawiajacy posiada wolne licencje do podtaczenia wyspecyfikowanych
urzgdzen do PACS/RIS, czy koszt integracji jest po stronie wykonawcy?

Odpowiedz: Zamawiajacy posiada wolne licencje na podlaczenie nowego urzadzema
Wykonawca bedzie musial ponie§é jedynie koszty na konfiguracje (dodanie) urzadzenia
do systemu PACS (Pixel) i na konfiguracje systemu RIS (Pixel) zamawiajacego.

Pytanie 38. Dotyczy Zalacznika nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zamoéwienia — parametry
techniczne, pkt 96, 98: Czy w zwiazku z wymaganymi mozliwosciami rozbudowy o system CAD i
aplikacj¢ dwuenergetycznej mammografii — Zamawiajacy bedzie wymagal przedstawienia w ramach
oferty deklaracji zgodnosci/certyfikaty CE na wymienione aplikacje? Sg to jedyne dokumenty
potwierdzajgce, iz zaoferowane systemy sa gotowe do instalacji lub majg mozliwo$é rozbudowy o
powyzsze aplikacje. Zalaczone dokumenty zapewnig Zamawiajacemu pozyskanie potwierdzonych
klinicznie rozwiazan, bezpiecznych do stosowania w pracy klinicznej. :

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STIWZ.,

Pytanie 39. Dotyczy Zalacznika nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zaméwienia — parametry
techniczne, pkt. 121: Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na nastepujgcg modyfikacje pkt. 121:
.» Wymiana podzespolu na nowy powoduje uzyskanie gwarancji na ten podzespdt na okres, na jaki
gwarancji udzieli producent wymienionego podzespotu albo do uplywu terminu gwarancji na cale




urzqdzenie, w zaleznosci ktéry termin uplynie péiniej, jesli zdarzenie nastgpito w ostatnich 12
miesigcach gwarancji.”
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STIWZ.

Pytanie 40. Dotyczy Zalacznika nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zaméwienia — parametry
techniczne, pkt. 124: Prosimy o nastgpujaca modyfikacje pkt. 124 ,, Wykonanie testéw
akceptacyjnych po instalacji oraz testow specjalistycznych, w okresie gwarancji, raz w roku /przy
przeglagdzie/”.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiajacy wyjasnia, iz w_zakresie
testow akceptacyijnych i specjalistycznych wymaga ich wykonania po instalacji aparatu oraz po
kazdej naprawie w_okresie gwarancji wymagajacej wykonania takich testéw w stosownym
zakresie. W_ odniesieniu do testdw specjalistvcznych Zamawiajacy wymaga wykonania
ewentualnie dodatkowych testéw tak aby aparat w okresie gwarancji mial wykonywane testy
- specjalistyczne nie rzadziej niz 1 raz na 12 miesiecy.

Pytanie 41. Dotyczy Zalacznika nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zaméwienia — parametry
techniczne, pkt. 128: Z uwagi na to, Ze peten dostep do aparatu (,,usuniecie blokad programowych”)
moze by¢ rozumiany jako dostep do algorytméw, ktére sa objete obowigzkiem rejestracji urzadzenia
medycznego (np. FDA, CE) i jako taki nie moze by¢ przekazywany osobom nieupowaznionym przez
wytwoérce aparatu do dokonywania zmian (bezpieczenstwo pacjenta) prosimy o potwierdzenie, Ze
Zamawiajacy przez pozbawienie blokad i hasel serwisowych po uptywie okresu gwarancji rozumie
blokady i hasta umozliwiajace konserwacje i podstawowe naprawy urzadzenia. ;
Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, iz po zakonczeniu okresu gwarancji9w terminie do 5
dni od zakonczenia jej trwania) Wykonawca ma obowiazek usunaé blokady i hasla (lub
przekaze zamawiajacemu _ oprogramowanie, hasla, klucze serwisowe etc.)
uniemozliwiajace wykonywanie przez Zamawiajacego lub wskazany przez niego
podmiot wszelkich czynnosci serwisowvch w tym przegladéw, napraw, kalibracii itp. w
pelnym zakresie.

Pytanie 42. Zwracamy si¢ z prosbg o podanie grubosci warstw posadzkowych w istniejacym
pomieszczeniu mammografu.
Odpowiedz: Grubo$¢ stropu 22cm, warstwa posadzkowa z izolacja — 6 cm.

Pytanie 43. Zwracamy si¢ z prosba o udostgpnienie projektu oston stalych dla obecnej pracowni
mammografu.
Odpowiedz: W zwiazku z przebudowa pomieszczen projekt musi byé wykonany od nowa.

Pytanie 44. Zwracamy si¢ z prosba o informacje o planowanej liczbie badaft na mammografie, ktra
trzeba bedzie przyja¢ do obliczen niezbgdnych do wykonania nowego projektu oston statych.
Odpowiedz: Min. 30 dziennie.

Pytanie 45. Zwracamy si¢ z prosbg o udostepnienie projektu konstrukcyjnego stropu pod i nad obecnie
zainstalowanym mammografem.
Odpowiedz: Zamawiajacy udostepnia Wykonawcom dokumentacje archiwalna,

Pytanie 46. Zwracamy si¢ z pro$ba o podanie nosnosci stropu, na ktérym stoi obecnie zainstalowany
mammograf.- :
Odpowiedz: Zamawiajacy udostepnia Wykonawcom dokumentacie archiwalna.




Pytanie 47. Zwracamy si¢ z prosbg o potWIerdzenle iz istniejaca instalacja wentylacji obs%ugujqca
pomieszczenia mammografu jest w petni sprawna.
OdpowiedZ: Zgodnie z protokolem z przegladu instalacji stwierdza sie, Ze instalacja nadaje s1e

do eksploatacji.

Pytanie 48. Zwracamy si¢ z prosba o udostepnienie aktualnych protokoléw z pomiaréw wydajnosci
instalacji wentylacji obshugujacej obecne pomieszczenie mammografu.
OdpowiedZ Zamawiajacy przesyla protokol z przegladu okresowego przewodéw kominowvych.

Pytanie 49. Prosimy o podanie dtugosci oraz przekroju gtéwnej linii zasilajgcej istniejacy mammograf
od rozdzielni do pomieszczenia badan. _
Odpowiedz: Odleglo§é od tablicy rozdzielni w korytarzn wynosi ok. 25 m_przewéd nalezy

dostosowa¢ do obliczen.

Pytanie 50. Zwracamy si¢ z prosba o podanie maksymalnego poboru mocy obecnie zainstalowanego
mammografu.
Odpowiedz: Ok, 5 kW.

Pytanie 51 Zwracamy si¢ z prosbg o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada zapas mocy min. 9kVA
na potrzeby zasilenia nowego mammografu. ‘
Odpowiedz: Tak, nalezy doposazyé tablice rozdzielni we wladciwie dobrane elementy

zabezpieczajace i aparature laczeniows.

Pytanie 52. Zwracamy si¢ z pro$ba o wskazanie w jakim standardzie musi byé wykonana sie¢ IT
(LAN) w adoptowanych pomieszczeniach?
Odpowiedz: Kat.6 S/FTP.

Pytanie 53. Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy udostepni tacze internetowe niezbedne do
uruchomienia zdalnego serwisu?
Odpowiedz: Tak.

Pytanie 54. Zwracamy s1¢ z prosba o podanie informacji w jakiej odleglosci od nowego pomieszczenia
mammografu znajduje sig najblizszy punkt dystrybucyjny?
Odpowiedz: Ok. 25 m.

Pytanie 55. Prosimy o informacj¢ ile wolnych pél Zamawiajacy posiada we wskazanym punkcie

dystrybucyjnym?
Odpowiedz: Ok. 20 wolnych miejsc.

Pytanie 56. Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy bedzie oczekiwal dostawy jakichkolwiek
elementéw aktywnych sieci IT?
Odpowiedz: Nie.

Pytanie 57. Prosnmy o informacje czy Zamawiajacy dysponuje laczem internetowym (o
przepustowosci min. 2Mbit/sec) w celu umozliwienia zdalnej diagnostyki?

Odpowiedz; Tak.

Pytanie 58. Prosimy o informacje czy Zamaw1ajqcy wyraza zgode, aby dostawca sprzetu
diagnostycznego zastosowat szyfrowane tgcze serwisowe typu IPSec VPN?

Odpowiedz; Tak.

Pytanie 59. Zwracamy si¢ z prosbg o mformaqc; czy Zamawiajacy bedzie oczekiwal integracji
mammografu z systemem RIS/PACS?
Odpowiedz; Tak.




Pytanie 60 .Jesli Zamawiajacy bedzie oczekiwal integracji mammografu z systemem RIS/PACS,
zwracamy si¢ z prosba o podanie informacji jakiej produkcji systemy RIS/PACS. posiada
Zamawiajacy?

Odpowiedz: Pixel Technology s.c.

Pytanie 61. Zwracamy si¢ z prosbg o potwierdzenie, iz zgloszenie wniosku do Sanepidu
(radiacyjnego) o odbidr radiologiczny pomieszczen mammografu jest w gestii Zamawiajgcego.
Odpowiedz: W gestii Wykonawcy.

Pytanie 62. W ramach realizacji zadania Zamawiajacy oczekuje instalacje, uruchomienie i kalibracje
zainstalowanego mammografu. Zamawiajacy oczekuje réwniez wykonanie szkolen aplikacyjnych.
Chcieliby$Smy zwroci¢ uwage, iz wykonanie szkolefi aplikacyjnych jest mozliwe wylgcznie po
formalnych odbiorach pomieszczeni w tym odbiorach Sanepidu. Niestety, termin odbioru pomieszczen
przez Sanepid jest catkowicie niezalezny od Wykonawcy. W zwigzku z powyzszym zwracamy si¢ z
prosbg o potwierdzenie, iz nie bedzie obowigzku wykonania szkolen aplikacyjnych w czasie
przeznaczonym na realizacje zadania?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiajacy wyjadnia, Ze wymaga
szkolenia dwuetapowego przy czym pierwszy etap szkolen powinien odbyé s1e w_czasie
przeznaczonym na realizacje zadania.

Pytanie 63. Zwracamy si¢ z pros’bq 0 potwierdzenie iz termin realizacji zadania bedzie liczony od
protokolarnego przekazania pomieszczen przeznaczonych do adaptac_]l przez Zamawiajacego a nie od
dnia podpisania umowy.

Odpowiedz: Termin bedzie liczony od dma podpisania umowy, a zamawiajgcy dostosuje sie do

tego terminu.

Pytanie 64. Zwracamy si¢ z prosba o potwierdzenie, iz Oferent bedzie mial pelny dostep do
pomieszczefi objetych adaptacja od momentu protokolarnego przejecia pomieszczen - od
Zamawiajgcego.

Odpowiedz; Tak.

Pytanie 65. Zwracamy si¢ z prosba o potwierdzenie, iz Zamawiajacy wyznaczy jedna osobe ktéra
bedzie odpowiedzialna za koordynowanie calego zadania ze strony Zamawiajacego.
Odpowiedz; Tak.

Pytanie 66. Zwracamy si¢ z prosba o potwierdzenie, iz zamawiajacy bedzie oczekiwal wymiany
grzejnika (znajdujacego si¢ obecnie na korytarzu), ktdry nie spelnia warunkéw higienicznych.
Odpowiedz; Tak.

Pytanie 67. Zwracamy si¢ z prosba o potwierdzenie, iz dzwonek znajdujacy Sl@ na korytarzu nalezy
- wymieni¢ w ramach realizacji zadania.
Odpowiedz; Tak.

Pytanie 68. Zwracamy si¢ z pro$ba o potwierdzenie, iz drzwi, ktére nalezy wymieni¢ w ramach
realizacji zadania znajdujace si¢ w osi 11B nie musza by¢ wykonane w wersji p.poz.
Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 69. Zamawiajacy w specyfikacji okreslit, iz nalezy dostarczy¢ nowe drzwi ktore sg oznaczone
jako ,,Dw8”. Na rysunku udostgpnionym przez zamawiajacego okazuje sie, ze znajduja sie dwie pary
drzwi oznaczone symbolem ,,Dw8”. Prosimy o potwierdzenie, iz w ramach zadania nalezy dostarczy¢
wylacznie drzwi do pomieszczenia B3.10.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza , ze nalezy dostarczy¢ 1 szt. drzwi Dw8.




Pytanie 70. W ramach wykonania zadania, Zamawiajacy oczekuje przeniesienie istniejacego
klimatyzatora. Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy bedzie oczekiwal, aby Wykonawca udzielit
gwarangji na klimatyzator po jego przeniesieniu? Jesli tak, prosimy o informacje w jakim wymiarze
czasowym ma by¢ udzielona gwarancja oraz czy ma obejmowagé przeglady i materialy zuzywalne (jak
np. filtry)? ,

OdpowiedZz: Zamawiajacy wymaga doboru i wymiany klimatyzatora na nowy spelniajacy
przepisy prawa i normy do pom. pracowni mammograficznej,

Pytanie 71. W ramach realizacji zadania Zamawiajacy oczekuje dostawy kilku par drzwi wejéciowych
do pomieszczenn znajdujacych sie w poblizu pracowni mammografu. Podczas wizji lokalnej
Zamawiajacy poinformowal, iz bedzie instalowal dostarczone drzwi we wilasnym zakresie réwnolegle
z prowadzonymi przez Wykonawce pracami adaptacyjnymi. Prosimy o potwierdzenie, ze ewentualne
opdznienia wynikajace z prac Zamawiajacego nie beda liczone do ogolnego czasu realizacji zadania.
Odpowiedz; Tak. ‘

Pytanie 72. Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy wyrazi zgode, aby prace zwigzane z montazem
dostarczonych drzwi (prowadzone przez Zamawiajacego) byly wykonane w $cisle okreslonym czasie
uzgodnionym z Wykonawca.

Odpowiedz; Tak, lecz w dni robocze Zamawiajacego w godz. 7:00 do 14:35.

Pytanie 73. Zwracamy si¢ z prosba o potwierdzenie, iz Zamawiajgcy posiada aktualne pozwolenie na
budowe w obrgbie pomieszczen wskazanych do adaptacji?
Odpowiedz; Tak.

Pytanie 74. Zakonczenie zadania wskazanego w specyfikacji SIWZ wiaze si¢ z uzyskaniem szeregu
formalnych pozwolen od stosownych instytuciji administracyjnych. Chcieliby$my zwréci¢ uwage, iz
Wykonawca nie ma zadnego wplywu na czas wyznaczony przez poszczegélne instytucje
administracyjne na odbiér pomieszczen. Zwracamy si¢ zatem z prosbg o potwierdzenie, iz
Zamawiajacy nie bedzie liczyt czasu (pomiedzy oficjalnym zgloszeniem a wyznaczonym terminem
odbioru przez poszczegdlne instytucje) do ogélnego terminu realizacji zadania.

Odpowiedz: Termin procedur administracyjnych naleiy uja¢ w terminie jaki Wykonawca ma

na realizacje zadania.

Pytanie 75. Prosimy o informacje czy Zamawiajacy zdeinstaluje istniejacy mammograf we wiaénym
zakresie czy bedzie tego oczekiwal do Wykonawey?
Odpowiedz: TAK.

Pytanie 76. Jesli Zamawiajacy bedzie oczekiwat od Wykonawcy deinstalacje istniejacego
mammografu, prosimy o informacje czy Wykonawca bedzie mégl zagospodarowaé urzadzenie we
wlasnym zakresie czy bedzie musial go zutylizowad i przedstawié Zamawiajgcemu protokét z
utylizacji?

Odpowiedz: Stosownie do odpowiedzi powvzei.

Pytanie 77. Zwracamy si¢ z prosba o potwierdzenie, iz wszelkie urzadzenia i meble, ktére
Zamawiajacy chce zachowaé zostang usuniete przez Zamawiajgcego przed oficjalnym przekazaniem
pomieszczen do adaptacji. :

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza,

Pytanie 78. W ramach realizacji zadania Zamawiajacy oczekuje wykonania kabiny pacjenta o
wymiarach 1000mmx1500mmx2000mm. Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie kabiny o innych
wymiarach uzgodnionych przed realizacja?

Odpowiedz; Tak,

Pytanie 79. W ramach realizacji zadania Zamawiajacy oczekuje podlaczenia czujek p.poz. Prosimy o
informacje czy Zamawiajgcy oczekuje instalacji konkretnego typu czujek?




Odpowiedz; Zgodnie z dokumentacija.

Pytanie 80. Prosimy o podame odleglosci od pracowni mammografu do centralki p.poz zlokalizowanej
w SOR.
Odpowiedz: Ok. 180 m.

Pytanie 81. Prosimy o podanie typu centralki p.poz zlokalizowanej w SOR.
Odpowiedz: Polon 4900,

Pytanie 82. Zwracamy si¢ z prosba o podanie informacji ile wolnych pél posiada centralka p.poz
zlokalizowana w SOR.
Odpowiedz: Nalezy doposazyé Centrale Polon 49000 modul rozszerzajacy i zaprogramowac go.

Pytanie 83. Zwracamy si¢ z prosba o udostepnienie kontaktu do firmy obstugujacej utrzymanie i
nadzor nad prawidlowym dziataniem centralki p.poz zlokalizowanej w SOR.
Odpowiedz: Firma Cerbex Sp. z 0.0, z Krosna,

Pytanie 84. Prosimy o podanie czy na trasie prowadzenia kabli do czujek p.poz znajduja si¢ przepusty
pozarowe? Jesli tak, to prosimy podanie przez ile stref pozarowych nalezy prowadzi¢ kable pomigdzy
czujkami a centralka p.poz?

Odpowiedz: przez 4 strefy pozarowe.

Pytanie 85. Zwracamy si¢ z prosba o potwierdzenie, iz Zamawiajacy nie bedzie oczekiwal wymiany
_ klapy p.poz na EI60 oraz Hydrantu Dn25 z wezem pétsztywnym wskazanych w osi 12B.
Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 86. Podczas wizji lokalnej Zamawiajacy poinformowal, iz bedzie oczekiwal integracji
mammografu z istniejagcymi drukarkami klisz rentgenowskich. Zwracamy si¢ z prosbg o informacje
czy podiaczenie tych drukarek bedzie wymagaé dodatkowych licencji?

Odpowiedi: Posiadana drukarka jest zintegrowana z posiadanym przez Zamawiajacego
systemem PACS/RIS. Wedlug wiedzy Zamawiajacego zakup dodatkowej licencji nie jest
konieczny ale powinni to __ oceni¢ samodzielnie Oferenci w_porozumieniu z producentem
drukarki.

Pytanie 87. Zwracamy si¢ z prosba o podanie producenta i typu drukarek klisz RTG, z ktorym1 ma byé
zintegrowany nowy mammograf.

Odpowied#: Drukarka DRYSTAR AXYS prod. Agfa

Pytanie 88. Zwracamy si¢ z prosba o podanie parametrow stacji opisowej z ktérg ma by¢
zintegrowany nowy mammograf (jaki jest system operacyjny, jakie jest istniejace specjalistyczne
oprogramowanie, pamie¢ RAM, procesor).

Odpowiedz: i-5 4670 3.4 GHz, 16 GB, SSD 250 GB, Win 8x64, karta video EIZO MED-X4900 monitory:
2 x EI1Z0 GX540,1 x DELL U2312HM.

Pytanie 89. W rozdziale ,,Zalaczniki do SIWZ” Zamawiajacy wymienia jako Zalgcznik nr 2 —
Formularz cenowy. Jednoczesénie w rozdz. XIV pkt. 2 SIWZ znajduje si¢ zapis, iz ,,Oferte stanowi
wypelniony Formularz ofertowy i cenowy (zalacznik nr 1 oraz 2 do SIWZ)”. Tymczasem wsrdd
zalacznikéw do siwz brak jest ,formularza cenowego”, zas Zalgcznikiem nr 2 jest ,,Opis Przedmiotu
Zamoéwienia”. Prosimy o udostepnienie formularza cenowego badz potwierdzenie, iz jedynym
dokumentem, w ktérym Zamawiajacy oczekuje podania ceny jest Formularz ofertowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza iz jedynym dokumentem , w ktérym ZamaWIalacv
oczekuje podania ceny jest formularz ofertowy.




Pytanie 90.Dotyczy § 5 ust. 1 wzoru umowy: Zwazywszy, Ze zamierzeniem ustawodawcy
w zakresie umozliwienia stosowania kar umownych byto zapewnienie stronie pewnosci poprawnego
wykonania zobowigzania wynikajacego z umowy, a nie stworzenie Jednemu z kontrahentéw okazji do
wzbogacenia si¢ kosztem drugiej strony.

Relacja wysokosci kwot, ktérych zaplaty bedzie mégt zadaé Zamawiajacy, do rzeczywistej skali
naruszenia obowigzkéw umownych wskazuje, ze kary umowne w omawianych zapisach nie spetniajg
funkeji kompensacyjnej (jako ze znacznie przewyzszaja wysokosé ewentualnej szkody poniesionej
z danego tytutu przez Zamawiajacego).

Zaproponowane przez Zamawiajacego kary.umowne sa w naszej opinii razaco wysokie. Przyjelo sie,
ze na rynku wyrobéw medycznych kara umowna ksztattuje sie na poziomie ok. 0,1- 0,2 % wartosci
przedmiotu umowy za jeden dziefi zwloki w wykonywaniu zobowiazan.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Pytanie 91.Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmlanf; tresei § 5 ust.
1 warunkéw umowy (Zatgcznik nr 6 do SIWZ), poprzez nadanie mu nastepujacej postaci:
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujacych

wypadkach i w nastgpujgcych wysokosciach:

1) za zwloke w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wartosci niedostarczonego
w terminie towaru za kazdy rozpoczety dziefi zwtoki,

2)  w przypadku niedotrzymania terminu zatatwienia reklamacji w wysokosci 0,1 % wartosci
zareklamowanego towaru za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

3)  w przypadku odstapienia od umowy z powodu jej niewykonania w wysokosci 20%
warto$ci niewykonanej czesci umowy,

4)  w przypadku zwloki, o ktérej mowa w pkt. 1) przekraczajacej 14 dni, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w catodci lub w czesci, ze skutkiem
natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidtowego wykonywania
Umowy. i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu oraz ma prawo do
naliczenia kary umownej w spos6b okreslony jak w pkt. 3).

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Pytanie 92. Dotyczy Zalacznika nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zaméwienia — parametry
techniczne, pkt. 121: Wskazujemy, iz z uwagi na dlugi okres gwarancji oraz na fakt, iz lampa jest
clementem zuzywalnym i najprawdopodobniej bedzie podlegata wymianie w okresie gwarancji, a to
z uwagi na zuzycie w ramach normalnego korzystania. Wykonawca prosi o potwierdzenie,
iz gwarancja na lampe (niezaleznie od jej wymiany lub wymian' w okres gwarancji) jest
nieodnawialna, tj. uplynie ostatecznie w dniu uplywu podstawowego okresu gwarancji. Inne,
nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji tj. kazdorazowe odnawianie sie okresu gwarancji
przy kazdej kolejnej wymianie lampy przy tak dhigim okresie gwarancji powodowalyby sytuacje, iz
gwarancja na lampe nigdy nie wygastaby w calym, wieloletnim okresie uzytkowania sprzetu
medycznego.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Zamawiajgcy wyraza zgode na uzupelnienie punktu 121
Zalgcznika nr 2 do SIWZ (kolumna 2, ,, Parametr”) o nastepujgce zdanie:

Gwarancja na lampe jest nieodnawialna, . niezaleznie od jej wymiany lub wymian w okresie
gwarancji, uplynie ostatecznie w dniu uplywu podstawowego okresu gwarancji."




Odpowiedz: Tak- po wygasnieciu okresu owarancji na calo§¢ przedmiotu zamdéwienia mija
gwarancja na lampe jesli producent nie reguluje tego odrebnvmi zapisami na korzvsé
Zamawiajacego.

Pytanie 93. Dotyczy pozycji 12 STATYW MAMMOGRAFICZNY Zatgcznika nr 2 do SIWZ.

Prosimy o wprowadzenie punktacji dla systemu umozliwiajacego ustawienie w pozycji -180°
(detektor ~ na gérze lampy na dole) dla badan z tomosynteza. Prosimy nie zapominaé
o projekcjach specjalnych, ktore wykorzystywane sa rzadko, ale sa bardzo wazne dla okreslonych grup
pacjentow. Podstawowa projekcja w badaniu np. mezczyzn (1% przypadkow nowotwordw piersi) jest
projekcja Caudo-Cranialna (odwrocone CC). Dlatego tez wazne jest, aby byta mozliwo$¢ wykonania
tomosyntezy dla tej grupy pacjentow.. Celem Zamawiajacego powinno by¢ zakupienie urzadzenia
mozliwie uniwersalnego oraz wykorzystanie w pelni funkcji tomosyntezy. W zwigzku z
powyzszymproponujemy:

12a | Mozliwo$¢  ustawienia glowicy w | TAK/NIE TAK -5 pkt
pozycji -180st /detektor na gorze lampa NIE — 0 pkt
na dole/ dla badan z tomosynteza

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Pytanie 94.Dotyczy pozycji 13 STATYW MAMMOGRAFICZNY Zalgcznika nr 2 do SIWZ.

Prosimy o wprowadzenie oceny punktowej w/w pozycji. Wieksza odleglo$¢ miedzy ogniskiem, a
detektorem wplywa na ergonomi¢ pracy, ulatwia m.in. instalowanie przystawki do biopsji,
wykonywanie biopsji oraz pozycjonowanie pacjentki. Przy badaniach
z tomosyntezg wigksza odleglo$¢ oddala czesci ruchome aparatu od pacjentki, co przeklada si¢ na
mniejszy dyskomfort oraz nizsze prawdopodobienstwo poruszenia si¢ podczas badania.

OdpowiedZz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Pytanie 95.Dotyczy STATYW MAMMOGRAFICZNY Zalgcznika nr 2 do SIWZ.

Prosimy o dodanie i ocene punktu opisujacego konstrukcje piytki dociskowej. Nasz system
automatycznie przesuwa plytke dociskowej formatu 18x24 zaleznie od wybranej projekcji. Dla zdjeé
CC ustawia si¢ centralnie, dla projekcji MLO automatycznie przesuwa sie do lewej lub prawej
krawedzi detektora. Takierozwigzanierealnieutatwiaiprzyspieszpracetechnika. Proponujemy:

17a |.System  repozycji bez  wymiany | TAK/NIE, TAK - 10 pkt
dociskéw dla zdjg¢ w polozeniu | PODAC NIE - 0 pkt

centralnym 1 skoséw w. formacie min.
18x23cm do lewego lub prawego boku
stolika w celu zwigkszenia latwosci
pozycjonowania pacjentki i
dokladniejszego obrazowania obszaru
mig$nia pachy i obszaru pod piersia.
Plytkaautomatycznieustawiasie w
zadanejpozycji. ‘

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuije zapisy SIWZ.

Pytanie 96. Dotyczy pozycji 26 GENERATOR WYSOKIEGO NAPIECIA Zalgcznika nr 2 do SIWZ.
Prosimy o wprowadzenie punktacji oceniajgcej najnizsza warto$¢ wysokiego napiecia. Wykonywanie
zdjg¢ wycinkéw chirurgicznych powinno wykonywaé si¢ na mozliwie najnizszych parametrach.

Proponujemy:
26 | Zakres wysokiego napig¢cia pozwalajacy | TAK, ) Najnizsza warto$¢ — 5 pkt
na wykonanie zdje¢ wycinkéw chirurgii. | PODAC Najwyzsza wartos¢ - 0
pkt
Pozostaleproporcjonalnie

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 97. Dotyczy pozycji 46 DETEKTOR CYFROWY Zalgcznika nr 2 do SIWZ.



Czy Zamawiajacy bedzie wymagat, aby ksztalt piksela na detektorze odpowiadat ksztaltow1 plksela na
monitorze, z mozliwo$cig ocen w skali 1:1?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Pytanie 98.Dotyczy pozycji 60 £L0ZKO LUB FOTEL PACJIETA Zalgcznika nr 2 do SIWZ.

Zwracamy uwage Zamawiajqcego na razgco wysoka ocene punktowg nlnlejszego parametru. Tak
postawiona punktacja promuje aparat Giotto Class co znaczaco ogranicza uczqu konkurencje.
Dodatkowo chcieliby$my zwrécié uwage, ze ze wzgledéw lokalowy, Zamaw1ajacy nie bedzie moégt w
petni korzysta¢ ze stotu biopsyjnego w pozycji lezacej na brzuchu poniewaz, aby mie¢ 360° dostep do
piersi mammograf Giotto Class powinien by¢ zainstalowany na $rodku pomieszczenia i mozliwoscia
podejscia _stotem z kazdej strony.
W zatgczniku nr 8 do SIWZ Zmawiajacy posiada lokal przeznaczony na mammograf szerokos$ci okoto
3,2 metra co uniemozliwia zainstalowanie urzadzenia w jego centralnym miegjscu.
W zwiazku z powyzszym prosimy o uznanie za réwnowazne t6zko z mozliwoécia wykonywania
biopsji w pozycji lezacej na boku lub znaczace zmniegjszenie oceny punktowej.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STIWZ.

Pytanie 99. Dotyczy pozycji 62 KONSOLA TECHNIKA Zalacznika nr 2 do STWZ.

Zgodnie z istnigjagcymi przepisami wymaganie czy punktowanie mobilnej, jezdnej konsoli technika
Jest nieuzasadnione. Instalacja cyfrowego mammografu wymaga wykonania projektu oston statych jak
1 samych oston, ktére liczone sg dla jednego sposobu ulozenia konsoli technika wzgledem statywu
mammografu w pomieszczeniu. Po instalacji i tym samym akceptacji umieszczenia oston stalych
zabronionym jest dokonywanie zmian rozmieszczenia statywu i konsoli w obrebie pomieszczenia do
mammografii. Ustawienie konsoli nie jest narzucone przez wykonawce i podczas instalacji
Zamawiajacy ma wplyw na miejsce zainstalowania konsoli (oczywiscie z zachowaniem najmniejszej
odlegtosci od zrédfa promieniowania). Prosimy o wykreslenie punktu 62 ze specyfikacji.

OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ. Mobilna konsola w naturalny sposéb nie
jest oslong stala. Gdyby zamawiajacy zamierzal zmniejszaé  jej odleglosé od zrédia
promieniowania w_stosunku do danych zawartych w_odpowiednim projekcie byloby to
rzeczywiscie nieuprawnione. Intencja Zamawiajacego jest jednak punktowanie latwej
mozliwosci zwiegkszenia odleglosci konsoli od Zrédla promieniowania, co przy_stosunkowo
malym pomieszczeniu pozwoli na zwiekszenie obszaru manewrowania lézkiem/ fotelem dla
operatora w czasie np. wykonywania procedur biopsyjnych.

Pytaniel00. Dotyczy pozycji KONSOLA TECHNIKA Zatacznika nr 2 do SIWZ.

Prosimy o wprowadzenie i punktowanie parametru oceniajacego konstrukcje konsoli technika z
mozliwoscig regulacji wysokosci blatu. Takie rozwigzanie pozwoli na wygodng prace technika
niezaleznie od wzrostu, gdyz kazdy indywidualnie bedzie mégh dopasowaé wysokosé blatu do swoich
potrzeb.

63a | Mozliwos¢ regulacji wysokosci blatu | TAK/NIE TAK -5 pkt
konsoli technika NIE ~ 0 pkt

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzvmuie zapisy SIWZ.

Pytanie 101. Dotyczy pozycji 77 KONSOLA TECHNIKA Zatgcznika nr 2 do SIWZ.

Prosimy o wyjasnienie czy przez zapis ,lnfegracja z dostarczonym w ramach postepowania
stanowiskiem do wypalania plyt” Zamawiajacy rozumie duplikator do wypalania ptyt czy dotyczy to
nagrywarki ptyt z punktu 75?

Odpowiedz: Zamawaiajacy wyjasnia, ze ma na myvsli_nagrywarke opisana w punkcie 76 zal. nr.
2 do STWZ.

Pytanie 102.Dotyczy pozycji 80 TOMOSYNTEZA Zatgcznika nr 2 do SIWZ.
Prosimy o zwigkszenie oceny punktowej do 10 w w/w punkcie. Czas wykonywania tomosyntezy ma
duze znaczenie dla pacjentki i dla badania. Krétszy czas ucisku piersi zmniejsza dyskomfort pacjentki




oraz prawdopodobienstwo poruszenia si¢. Czas tomosyntezy wplywa tez na dlugos$¢ catego badania
gdzie wykonuje si¢ 4 tomosyntezy.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 103. Dotyczy pozycji 81 TOMOSYNTEZA Zatgcznika nr 2 do SIWZ.

Istotny wplyw na jako$¢ badan mammograficznych, w tym takze tomosyntezy, ma czas wykonania
badania — im mniejszy czas tym lepsza jako$¢ obrazu i mniejsze tzw. nieostrosci ruchowe. W technice
krokowej czas wykonania jest znacznie dtuzszy niz podczas ruchu plynnego. Dodatkowo w przypadku
wykonywania tomosyntezy trybem krokowym zmianie polozenia lampy moga towarzyszyé¢ drgania
zwigzane z zatrzymywaniem si¢ lampy i jej duzym momentem bezwladnosci, ktére pogarszajg jakosé
zdjecia. Z wymienionych przyczyn nalezy dazy¢ by badanie tomosyntezy bylo wykonywane w
mozliwie krétkim czasie i przy ptynnym (bez zatrzymywania) ruchu lampy. Badania w technice
krokowej powodujg znaczne wydhuzenie czasu badania, co jest zasadniczg staboscia tej techniki. Dla
przykladu w kazdym dostgpnym na rynku tomografie komputerowym projekcje wykonywane sa
ruchem plynnym nie skokowym, co wigcej ruch ten znacznie przekracza predkosci osiggane przez
obrét lampy mammografu, a mimo to obrazy osiagane przez czotowych producentéw maja znakomita
rozdzielczo$¢ i nie wystepujg  artefakty ruchowe. W zwiazku z powyzszym prosimy o zmiang
punktacji z korzyscia dla techniki ciaglej lub rezygnacji z punktowania tego parametru.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy STIWZ.

Pytanie 104. Dotyczy pozycji 82 TOMOSYNTEZA Zatgcznika nr 2 do SIWZ.

Prosimy o zmiang zapisu w w/w punkcie na: ,,Zakres skanutomosyntezy (dla trybu tomosyntezy, dla
ktdrego zostal podany czas skanu w punkcie 80)”. Taki zapis nie pozwoli oferentom z wiekszg iloscia
trybow tomosyntezy na dowolne przerzucanie parametrami dot. tomosyntezy. Taki zapis jest tez
uczciwy w stosunku do oferentéw posiadajacych jeden tryb tomosyntezy.

Odpowiedz:W_przypadku oferowania wiecej niz jednego trybu tomosyntezy dla punktéw:
80.81.82.83.84.85.87.88.89,90,91 Zalacznika nr 2 do SIWZ oferent powinien podaé parametry

dla jednego (tego samego dla wszystkich punktéw) wybranego przez siebie trybu, z ktérego po
instalacji urzadzenia bedzie mogl korzystaé zamawiajacy.

Pytanie 105. Dotyczy pozycji 82 TOMOSYNTEZA Zatgcznika nr 2 do SIWZ.

Prosimy o usunigcie punktacji w w/w punkcie. Wiekszy kgt tomosyntezy oznacza wydhizenie czasu
badania, co powoduje dodatkowe nieostrosci ruchowe. Co wigcej, wigkszy kat skanutomosyntezy
uniemozliwia uzyskanie poprawnej projekcji czgéci pachowej piersi, gdzie znajduja si¢ istotne pod
wzgledem diagnostycznym wezly chionne. Wyjasnienie zjawiska wad duzego kata w tomosyntezie
znajduje sie ponizej:

0 degrees - 425 degrees



Odpowi_edi: Zamawiajacy podtrzymuije zapisy STWZ.

Pytanie 106. Dotyczy TOMOSYNTEZA Zatgcznika nr 2 do SIWZ.

Prosimy o wprowadzenie i ocenianie parametru dotyczqcego ilosci projekeji wykonanych podczas
tomosyntezy. Czym wigksza ilo$¢ projekcji tym wigcej danych tym dokladniejsza rekonstrukcja i
Jjakos¢ warstw tomosyntezy. Proponujemy:

Iloséprojekeji w tomosyntezie Min. 11 Najwyzsza warto$¢ — 10
projekeji pkt

Wartos¢ graniczna - 0 pkt
Pozostaleproporcjonalnie

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 107. Dotyczy pozycji 85 TOMOSYNTEZA Zalgcznika nr 2 do SIWZ.

Prosimy o dodanie do punktu zapisu ,, (...) W przypadku jednego trybu wpisaé NIE DOTYCZY”. W
obecnej formie kazdy oferent musi wpisaé ,,TAK” niezaleznie czy posiada jeden tryb czy wiecej, co
nie daje jasnej odpowiedzi czy oferent zaoferuje jeden tryb tomosyntezy czy np. dwa. Po takiej
zmianie Zamawiajacy bedzie miat pewno$é czy oferowany aparat bedzie miat jeden czy wiecej trybow
tomosyntezy.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza dla tego parametru Zalacznika nr 2 do SIWZ wpisanie’
«NIE DOTYCZY” w przypadku oferowania jednego trybu tomosyntezy.

Pytanie 108. Dotyczy pozycji 88 TOMOSYNTEZA Zalgcznika nr 2 do SIWZ.

Prosimy o potwierdzenie, Ze przez w/w punkt Zamawiajgcy rozumie oprogramowanie stuzgce do
syntezy zdje¢ 2D na podstaw1e warstw z tomosyntezy i rozwigzanie takie ma by¢ dostarczone wraz z
systemem jesli oferent wpisze ,,TAK”?

Odpowiedz: Zamawiajacy rozumie ten punkt wymagan tak samo jak pytajacy.

Pytanie 109. Dotyczy pozycji 89 TOMOSYNTEZA Zalgcznika nr 2 do SIWZ.

Czy Zamawiajgcy zgodzi si¢ na wprowadzenie oraz punktacji rozwigzania umozliwiajgca radiologowi
dobieranie grubosci warstw tomosyntezy? To lekarz opisujacy powinien decydowaé jak grube
powinny by¢ warstwy i jak szybko je przegladaé.

Odpowiedz:. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Pytanie 110. Dotyczy pozycji 90 TOMOSYNTEZA Zatgcznika nr 2 do SIWZ.

Prosimy o zrezygnowanie z oceny punktowej. W obecnej formie istnieje mozliwosé, ze jeden oferent
moze dosta¢ punkty, a mie¢ dawk¢ w 3D wigksza niz drugi oferent, ktéry nie dostanie punktdw.
Wynika to z tego, ze oferent posiadajacy taka sama dawke dla 3D moze mieé duza dawke dla badania
2D, a drugi oferent moze mie¢ duzo nizsza dawke dla badan 2D, ale nie p051adac takiej samej dawki w
stosunku do badan 3D.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 111. Dotyczy pozycji 96 WYMAGANIA DODATKOWE Zalgcznika nr 2 do SIWZ.

Prosimy o dopisanie do w/w punktu zapisu ,, (...) Funkcja dostgpna na dzien skladania ofert. Dolgczyé
dokumentacje CE dopuszczajgce do obrotu”. Taki zapis umozliwi Zamawiajacemu rozbudowanie o
funkcje CAD w dowolnym momencie, a nie w blizej nieokreslonej przysztosci. W obecnej formie
zapis ,, ... w przysziosci” nie precyzuje czy oferent posiada taka opcje i czy w ogdlne nad nig pracuje.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 112. Dotyczy pozycji 98 WYMAGANIA DODATKOWE Zalgcznika nr 2 do SIWZ.
Prosimy o dopisanie do w/w punktu zapisu ,, (...) Funkcja dostepna na dzien skladania ofert. Dolgczyé
dokumentacje CE dopuszczajgce do obrotu”. Taki zapis umozliwi Zamawiajgcemu rozbudowanie o




funkcje mammografii dwuenergetycznej w dowolnym momencie, a nie' w blizej nieokreslonej
przysztosci. W obecnej formie zapis ,, ... w przysztosci” nie precyzuje czy oferent posiada taka opcje i
czy w ogolne nad nia pracuje.

OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy_SIWZ.

Pytanie 113. Dotyczy Zatgcznika nr 6, Umowa-wzér §5 ust 1 pkt la)

Zwracamy sig z prosba o obnizenie kary do wysoko$ci 0,2% liczac od wartosci umowy brutto za
kazdy dzief opdznienia.

Wyjasniamy, ze w umowach na dostawy sprzetu medycznego, w przypadkach j. w. powszechnie
przyjmowane sg kary od 0,1% do max 0 2% wartosci brutto przedmiotu umowy za kazdy dzien
zwloki. :

Odpowiedz: Zz_lmawm]acv podtrzymuje zamsv SIWZ.

Pytanie 114. Dotyczy Zalgcznika nr 6, Umowa-wzdr §5 ust 1 pkt b)

Zwracamy si¢ z prosba o zmniejszenie kary w przypadku opdznienia w wykonaniu przez
Sprzedajacego wymienionych czynnosci do 0,2% wartosci brutto przedmiotu umowy. Zwracamy
uwagg, Ze kara powinna mie¢ charakter jedynie dyscyplinujacy.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 115. Dotyczy Zatqcznika nr 6, Umowa-wzdr §5 ust 1 pktc)

Zwracamy si¢ z prosbg o obnizenie kary do 10%. Zwracamy uwage, ze kara powinna mie¢ charakter
Jjedynie dyscyplinujgcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 116. Dotyczy Zalgcznika nr 6, Umowa-wzor §5 ust I pkt c)

Majac na uwadze tzw. réwne traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie intereséw takze
Wykonawcy, prosimy o okreslenie kary, dla Zamawiajacego, w wysokosci, jak dla. Wykonawcy, za
odstgpienie od umowy przez Strony, z przyczyn lezacych po stronie Zamawqucego

W zwigzku z powyzszym prosimy o zaakceptowanie powyzszej propozycii.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Pytanie 117. Dotyczy Zalgcznika nr 2, Parametry techniczne pkt 108

W zwigzku z tym, ze zlozenie wniosku do WSSE wymaga dokumentéw bedacych
w posiadaniu Zamawiajacego/Uzytkownika, w tym m.in: program zapewnienia jakosci, program
szkolenia pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa jadrowego i ochrony radiologicznej, zakladowy
plan postgpowania awaryjnego, projekt pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczeni) oraz wentylacji
(zatwierdzony przez WSSE przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej), instrukcje pracy z
mammografem ustalajgcg szczegdlowe zasady postepowania w zakresie ochrony pracownikéw i
pacjentéw, rozumiemy i jednoczesnie prosimy o potwierdzenie, ze Zamaw1ajqcy przekaze
Wykonawcy powyzsze dokumenty, celem skomplementowama wniosku do WSSE w ciggu 5 dni od
daty zawarcia umowy?

OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga aby lezalo to po stronie Wykonawcy. Zamawiajacy
dostarczy dokumenty konieczne do uzyskania zezwolenia posiadane przez Zamawiajacego w
terminie do 5 dni od wniosku Wykonawey.

Pytanie 118. Dotyczy Zatgcznika nr 2, Parametry techniczne pkt 109 i 124

Zwracamy si¢ z prosbg o odstapienie od wymogu przeprowadzenia testéw specjalistycznych.
Wyjasniamy, ze nie ma potrzeby wykonywania testow specjalistycznych, ktére sa wykonywane przez
akredytowane firmy w szczegdlnych przypadkach np. na zlecenie COK itp.. Wla}zq si¢ z tym réwniez
dodatkowe wysokie koszty, ktére nalezy wliczy¢ w cen¢ przedmiotu zaméwienia. Podkreslamy, ze
przy uruchomieniu jak i na etapie gwarancji
w. pelni Wystalczajqce sg testy akceptacyjne, ktére potwierdzaja parametry techniczne przedmiotu
zamoOwienia i tym samym dopuszczajq aparat do dalszej eksploatacji.



Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiajacy wyjasnia, ze zalacznikiem
do wniosku o wydanie zgody ..w zakresie dzialalno$ci polegajacej na uruchamianiu lub
stosowaniu _aparatéw rentgenowskich do  celow medvcznych” sg -testy specjalistyczne. i
akceptacyjne kontroli jakosci. Dodatkowo zamawiajacy nie zrezygnuje z oceny dostarczonego
urzadzenia przed rozpoczeciem jego eksploatacji przez niezalezny organ wyspecjalizowany w
kontroli jakosci aparatow.

Pytanie 119. Dotyczy Zalgcznika nr 2, Parametry techniczne pkt 117
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy za czas reakcji serwisu uwaza roéwniez kontakt
telefoniczny pracownika serwisu?

Odpowiedi: Zamawiajacy za czas reakcji serwisu na zgloszong awarie uwaza rowniez kontakt
telefoniczny pracownika serwisu z personelem Pracowni mammografii.

Pytanie 120. Dotyczy Zalgcznika nr 2, Parametry techniczne pkt 117

Zwracamy sie z prosbg o wydluzenie czasu reakcji serwisu w okresie gwarancji (pojawienie si¢
pracownika serwisu w miejscu awarii) do 48 godzin w dni robocze od chwili zgloszenia.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Termin przystapienia serwisu do
naprawy gwarancyjnej jest okreslony jako max 48 godzin od zgloszenia o awarii z wylaczeniem
dni ustawowo wolnych od pracy

Pytanie 121. Dotyczy Zalgcznika ny 2, Parametry techniczne pkt 121

Zwracamy  si¢ z prosba o odstgpienie od w/w zapisu. Wyjasniamy, iz producent daje
3 miesieczng gwarancje na nowe podzespoly. Wydluzenie gwarancji do 12 miesigcy bedzie
skutkowato wyzsza ceng za dany podzespét.

Odpowied7; Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 122. Dotyczy Zalgcznika nr 2, Parametry techniczne pkt 128 :
Zwracamy sie z prosbg o odstapienie od w/w zapisu. Wyjasniamy, ze kody serwisowe sg wydawane
imiennie autoryzowanym serwisantom, ktérzy musza odby¢ cykl szkolen serwisowych u producenta i
sa wydawane na okreslony czas. Zamawiajacy musi dziala¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
art.90 ust.4 i 5 Ustawa 0 Wyrobach Medycznych
z dnia 20.05.2010r., ktéra reguluje jakie podmioty moga wykonywaé czynnosci serwisowe. Producent
sprzetu medycznego gwarantuje, ze jezeli sprzet jest uzytkowany, serwisowany zgodnie z jego
wytycznymi  to  zapewnia, ze  wszelkie wydane certyfikaty s3  utrzymywane
W mocy. '

Rejestrujgc wyrdb jako wyrob medyczny potwierdza si¢ jednoczesnie, Zze dane urzadzenie posiada
odpowiednie certyfikaty oraz przedklada si¢ instrukcje obslugi, ktéra m.in. zawiera informacje na
temat zasad eksploatacji urzadzenia. Naruszenie wytycznych producenta moze skutkowaé utratg
wszelkich certyfikatow dla danego urzadzenia.

Jednoczesnie informujemy, ze w momencie przekazania kodéw serwisowych Zamawiajgcemu by%oby
razacym naruszeniem wytycznych producenta i tym samym Zamawiajacy bylby zobowiazany do
przejecia na siebie wszelkie] odpowiedzialnosci prawnej za skutki uzytkowania aparatu. W
momencie, kiedy osoba trzecia zostanie poszkodowana podczas pracy aparatu to-szpital poniesie
wszystkie konsekwencje tego zdarzenia (ewentualne odszkodowanie itp.), a nie producent sprzgtu.
Powyzsze wynika z tego, ze z chwila przeniesienia na kupujacego kodéw serwisowych producent nie
ma faktycznych ani prawnych mozliwosci zagwarantowania sprawnosci pracy aparatu. Wszelkie
czynnodci zwigzane zatem z serwisem i naprawa sprzetu zobowiazany jest dokonywa¢ na wiasne
ryzyko kupujacy. Ponosi on tym samym wszelka odpowiedzialnoscia opartg nie tylko na zasadzie
winy, lecz takze na zasadzie ryzyka za szkody wyrzadzone w zwiagzku z uzytkowaniem takiego




urzadzenia. Dlatego tez tak istotnym elementem uzytkowania sprzetu medycznego, bezposrednio
zwigzanego z zagrozeniem dla Zycia i zdrowia pacjenta, jest whasciwe jego serwisowanie i
przestrzeganie wytycznych producenta.

Dodatkowo informujemy, ze zgodnie z Instrukcja obstugi ,.aparat moze byé obstugiwany jedynie
- przez wykwalifikowany personel. Otwieranie aparatu i dostgp do wewnetrznych elementow jest
dozwolone jedynie dla autoryzowanego serwisu. Autoryzowanie do wykonywania napraw dokonaé
moze jedynie producent aparatu”

W zwiazku z powyZszym wnosimy o rezygnacje przez Zamawiajacego z powyzszego wymogu.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 123. Zwracamy si¢ z prosba o uwzglednienie w dniach roboczych zapisu tj. od pn - pt
(W wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Wyjasniamy, iz serwis Wykonawcy pracuje od poniedziatku do pigtku (z wylgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy) w okreslonych godzinach, dlatego tez prosimy
o zaakceptowanie powyzszej propozycji.

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami SIWZ, — zamawiajacy réwniez wylacza dni §wiateczne,

Pytanie 124. Czy Zamawiajgcy dopuszcza reakcje zdalng serwisu w postaci diagnostyki z
wykorzystaniem potaczenia internetowego i telefonicznego? Czas 24 godzin nie moze by¢
zachowany, jezeli dniem nastgpnym po zgtoszeniu jest swigto lub dzieri ustawowo wolny od pracy.
Odpowiedz: Zamawiajacy za czas reakcji serwisu na zgloszona awarie uwaza réwniez reakcje
zdalna serwisu z wykorzystaniem polaczenia internetowego i telefonicznego z personelem

Pracowni mammografii.

Pytanie 125. Co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem ,ostatni okres gwarancji”?
Odpowiedz: Zamawiajacy prosi_o_sprecyzowanie ktérego punktu/rozdzialu SIWZ dotyczy
pytanie gdvz nie znajduje w dokumentach przetarsowych pojecia stanowiacego podstawe
watpliwoS$ci oferenta.

Pytanie 126. Prosimy o potwierdzenie ze intencjg Zamawiajacego jest uzyskanie kodéw/haset/kluczy
serwisowych lub innych zabezpieczeti sprzetowych (m.in. dongli), ktérych uzyskanie, po podpisaniu
stosownego protokotu przekazania, umozliwi Zamawiajacemu dostep wylacznie do oprogramowania
serwisowego niezbgdnego z technicznego punktu widzenia w celu wykonywania montazu, instalaciji,
regulacji, testowania oraz serwisu/ utrzymania przedmiotowego urzadzenia. Dodatkowo prosimy o
potwierdzenie, ze Zamawiajacy bedzie wymagal od potencjalnych podmiotéw $wiadczacych
pogwarancyjne ustugi serwisowe podpisania z Wykonawca stosownej umowy licencji, ktéra
przeniesie wszelkie ryzyka i odpowiedzialnosci wynikajgce ze stosowania oprogramowania
serwisowego na podmiot $wiadczacy ustugi serwisowe. Wykonawca nie bedzie miat prawa pobierania
dodatkowego wynagrodzenia z tytutu zawarcia umowy licencji na oprogramowanie serwisowe.
Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, iz po zakofczeniu okresu gwarancji w terminie do 5 dni od
zakoficzenia jej trwania) Wykonawca ma obowiazek usung¢ blokady i hasta (lub przekaze
zamawiajacemu oprogramowanie, hasta, klucze serwisowe etc.) uniemozliwiajace wykonywanie
przez Zamawiajacego lub wskazany przez niego podmiot wszelkich czynnosci serwisowych w
tym przegladéw, napraw, kalibracji itp. w_pelnym zakresie. Ewentualne podmioty serwisowe
wskazane przez Zamawiajacego do prowadzenia prac serwisowych  beda niezaleznvmi
podmiotami wiec Zamawiajacy nie moze wymagaé od nich podpisywania stosownych uméw
licencji tym bardziej, Ze na obecnym etapie sam treéci tych umoéw nie zna.

Pytanie 127. Prosimy o potwierdzenie, Ze istotna naprawa rozumiana Jest jako naprawa, ktérej koszty
przekraczaja50%wartosciurzadzenia.
- Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia iz istotna naprawa okre§lona w punkcie 125 Zalacznika nr 2




do SIWZ rozumiana jest jako naprawa prowadzona w_zakresie majacym wplyw na jakoéé
diagnostyczng otrzymywanego obrazu lub na dawke jaka otrzymuje pacjent

Pytanie 128. Prosimy o wyrazenie zgody, zeby dla oprogramowania i sprzetu IT dostepnosé czesci
zamiennych wynosita 5 lat.
Przedmiotowa prosba ma na celu doprecyzowanie obowiazkéw Wykonawcy. Zwracamy uwage, ze
zadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani
unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotyczaca wyrobéw medycznych) nie
reguluja kwestii dostgpnodci czeéci zamiennych i nie wskazujg wprost jakiegokolwiek okresu ich
gwarantowanej dostgpnosci. Z uwagi na postep technologiczny wyroby IT tj. komputery i
oprogramowanie do nich, podlegajg ciaggtym zmijanom i standardem jest ich wymiana na nowsze
modele wczesniej, niz po 10 latach. Istotnym jest rowniez fakt, ze producenci komputeréw i
oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postgp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymuja ich na
stanie magazynowym w tak dhugim okresie. Z uwagi na powyzsze, zobowigzanie do zapewnienia 10
letniej dostgpnosci komputeréw, czeéci zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach
tozsamych z dostarczonymi przez Wykonawceg w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowigzaniem
praktycznie niemozliwym do wykonania.
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 129. Uprzejmie zwracamy uwage, ze szkolenie aplikacyjne najkorzystniej zaplanowaé po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie aparatu i pracowni, aby méc wykonaé czesé szkolenia wraz z
pacjentami. Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze protokét szkolenia personelu nie jest
wymagany do ' protokotu - odbioru.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiajacy wyjasnia, 7e wymaga
szkolenia dwuetapowego przy czym pierwszy etap szkolefi: powinien sie  odbyé przed

podpisaniem protokolu odbioru,

Pytanie 130. Prosimy Zamawiajgcego o skrocenie terminu do 7 dni na wniesienie zastrzezen w
projekcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane - paragraf 7 pkt 4 i 5
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 131 Prosimy Zamawiajgcego o wydtuzenie terminu do 14 dni na przedtozenie kopii umowy o
podwykonawstwo na roboty  budowlane - paragraf 7 pkt 4 i 5

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIA DOTYCZACE WZORU UMOWY - Zalacznika nr 6 :
Pytanie 132. Dotyczy §3Prosimy o dodanie ponizszego zapisu do umowy celem doprecyzowania
procedury odbiorowej. ‘
Jezeli w toku czynnoéci odbioru stwierdzone zostang przez Zamawiajacego wady, woéwezas:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odméwié odbioru do czasu usuniecia wad, .
przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych, ktére nie beda podstawa odmowy dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru. Wady takie zostang wskazane w protokole odbioru a Wykonawca usunie je
w uzgodnionym przez Strony terminie. Przez wady nieistotne rozumie sie¢ w szczegdlnosci wady,
ktore nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i jezeli wady uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu
odbioru zgodnego z jego. przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy wykonania
wadliwej czgsci przedmiotu umowy po raz drugi,

3) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lecz nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu odbioru
zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizyé wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
zgodnie z umowa odpowiednio do utraconej wartosci technicznej i uzytkowej przedmiotu umowy.




Jezeli odbi6r nie zostal dokonany z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w terminie
ustalonym powyzej, mimo prawidiowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce,
to. Wykonawca uprawniony jest do sporzadzenia jednostronnego protokotu odbioru, na prawach
protokotu podpisanego przez obie Strony. Uprawnienie takie dotyczy réwniez sytuacji, kiedy
Zamawiajagcy bez  uzasadnionego. powodu odmawia podpisania  protokolu  odbioru.
QOdpowiedz: Zgodnie z STWZ.

Pytanie 133.Dotyczy § 3 ust. 19 Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy akceptuje warunki loco,
w tym bierze na siebie ryzyko za aparat. Zapis sprzeczny z § 3 ust. 1 lit. b, ¢ oraz ust. 20.
Odpowiedz: Zamawiajacy modyfikuje zapis.

Pytanie 134. Dotyczy § 4 ust. 1.Prosimy o dodanie ponizszego zapisu do umowy celem
doprecyzowania zapisow dotyczacych gwarancji i serwisu:

Wykonawca udziela na towar ....... (min. 24) miesigcznej gwarancji. zasady usuwania wad fizycznych
w ramach rekojmi (w tym uprawnienia Kupujacego z tego tytutu i obowiazki Sprzedajgcego w tym
zakresie) sg takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji na dostarczone urzadzenie obejmuje tylko wady /
awarie powstale z przyczyn tkwigcych w dostarczonym urzadzeniu, w szczeg6lnosci wady
konstrukcyjne, produkcyjne lub materialowe. Gwarancja nie sg objete w szczegdlnosci:

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzetu wynikte na skutek:

- eksploatacji sprzetu przez Zamawiajacego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania sie
Zamawiajgcego do instrukcji obstugi sprzetu, mechanicznego uszkodzenia powstatego z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego lub 0sob trzecich i wywotane nimi wady, :

- samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukeyjnych (dokonywanych przez Zamawiajacego
lub inne nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powddz, zalanie itp.)

c. materialy eksploatacyjne,
Odpowiedz: Zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawo gwarancji.

Pytanie 135. Dotyczy § 4.Prosimy o dodanie ponizszego =zapisu do umowy:
Wykonawca ponosi bez ograniczen umowﬁych odpowiedzialno$¢ w zakresie, w jakim bezwzgledne
przepisy prawa nie pozwalajg na zmiang lub ograniczenie odpowiedzialnosci odszkodowawczej. W
pozostatym zakresie laczna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy wynikajgca z umowy
lub pozostajaca z nig w zwigzku, niezaleznie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym
z tytulu kar umownych) ograniczona jest do wartosci umowy netto. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci za utracone korzysci, utrate przychoddéw, utracone dane, utrate zyskow, utrate
mozliwosci eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitalowe, odszkodowania i kary umowne ptacone
przez Zamawiajacego swoim kontrahentom.
Przedmiotowa prosba uzasadniona jest coraz szersza migdzynarodowg praktyka, w ktdrej standardem
sa klauzule ograniczajace odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawcy, w kontekscie coraz
powszechniejszej zasady, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy nie powinna przekraczaé okre§lonej
czgsci wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkc¢jonuja w umowach Banku
Swiatowego). Pragniemy zauwazyé, ze ograniczenie odpowiedzialnosci do konkretnej kwoty i do
sytuacji, w ktorych wystapita bezpodrednia strata Zamawiajacego pozwoli na zaoferowanie znacznie
nizszej. ceny, a Wwyznaczony pulap kar umownych i lgcznej kwoty odpowiedzialnosci
odszkodowawczej sg i tak wystarczajacym czynnikiem ,,motywujacym” Wykonawce do nalezytego, w



tym terminowego wykonania Umowy.
OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 136. Dotyczy § 5 ust. 1 lit. E. Prosimy o usuniecie ww zapisu, zwracamy, Ze zapis jest
niezgodny z przepisem art. 483 § 1 — ke — kara umowna nie moze dotyczy¢ niewykonania /
nienalezytego wykonania zobowiazania pienieznego, mozna Ja zastrzec tylko przy. zobowigzaniach
niepienigznych.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 137. Dotyezy § 5.Prosimy o zmiang stowa ,,op6znienie” na ,,zwtoka”, tak by Wykonawca
odpowiadat za niedotrzymanie terminu za ktére ponosi odpowiedzialno$é, a nie za wszelkie
niedotrzymania terminu, takze takie, ktére nie wynikaja z zawinionych przez niego okolicznoddi, jak
to ma miejsce w przypadku op6znienia. ’ '

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Pytanie 138. Dotyczy § 5.Prosz¢ o zmiane podstawy naliczania kar umownych z kwoty brutto na .
kwote netto.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Pytanie 139. Dotyczy § 5.Prosz¢ o wskazanie maksymalnego poziomu kar dla § 5 ust. 1lit. : e, f,g,h.
Odpowiedz: zgodnie z STWZ.

Pytanie 140. Dotyczy § 5 ust. 1 lit. a i c. Prosze o obnizenia maksymalnego poziomu kar z 20%
wartosci umowy brutto na 10 % wartosci netto. :

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.,

Pytanie 141. Dotyczy § 6 ust. 1. Prosimy o wskazanie co bedzie podstawa wystawienia faktury.

Odpowiedz: Protokot zal. nr 9- podpisany i przyjety przez strony bez zastrzezen.

Pytanie 142. Dotyczy §5 ust. 1 lit. a. Proszg o dopisanie tresci wskazujacej za opoznienie w
wykonaniu przedmiotu zaméwienia lezace po stronie Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STIWZ.

Pytanie 143. Dotyczy §7 ust. 12. Prosimy o sprecyzowanie zapisu, poniewaz Zamawiajacy odnidst
si¢ do niewlasciwego zapisu.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Pytanie 144. Dotyczy: Zalgcznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA —
PARAMETRY TECHNCZNE MAMMOGRAF Z TOMOSYNTEZA punkt 30

Prosimy o wyjaSnienie, czy Zamawiajacy wymaga w tym punkcie podania wartosci
maksymalnych pradéw zaoferowanego generatora dla malego i duzego ogniska czy tez warto$ci
pradow dla malego i duzego ogniska faktycznie wykorzystywanych w czasie wykonywania
badan po instalacji aparatu?




Wymog Zamawiajacego jest rdznie interpretowany przez réznych oferentow. Stad cze$¢ oferentow
moze poda¢ w tym punkcie dla np. duzego ogniska maksymalny prad generatora tj maksymalny prad
wytwarzany przez generator a czgs¢ oferentéw poda maksymalny prad ktéry faktycznie moze
wykorzystywaé operator podczas wykonywania badaf tj. po instalacji aparatu i we wspdlpracy
generatora z konkretng lampa RTG. Czgs¢ producentéw aparatury podaje w materiatach reklamowych
maksymalny prad generatora, ktory pozniej jest catkowicie nicadekwatny do wartosci uzytkowej tego
parametru, ktora po instalacji aparatu (gdy kalibracja wymusza uwzglednienie typu lampy RTG 1 jej
parametrow) okazuje si¢ nizsza od papierowych deklaracji. Poniewaz jest to parametr oceniany a
nawet niewielkie réznice w ocenie parametrow moga mie¢ wplyw na wybdr oferty najkorzystniejszej
wnioskujemy o jednoznaczne okreslenie wymagan Zamawiajacego.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga podania warto$ci pradow dla _malego i duzego - ogniska
faktycznie wykorzystywanych w czasie wykonywania badan po instalacji aparatu.

Pytanie 145. Dotyczy: Zalacznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -
PARAMETRY TECHNCZNE MAMMOGRAF Z TOMOSYNTEZA punkt 36

Zamawiajacy w kolumnie II dopuszcza zaréwno jedno jak i dwu materialowe anody. Rozumiemy, ze
zapis w kolumnie III ,,(...) podad rodzaje materialéw anody” (liczba mnoga) nie zmienia oryginalnego
‘wymogu opisanego w kolumnie II i dla rozwiazania oferujagcego anode jedno materialowa oferent
powinien w kolumnie IV poda¢ jeden rodzaj materiatu anody - co nie bedzie skutkowato odrzuceniem
oferty. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjadnia, 7e dla lamp z anoda wykonana z jednego materialu w
kolumnie 3 nalezy poda¢ jeden rodzaj materialu anody co nie bedzie skutkowalo odrzuceniem

oferty.

Pytanie 146. Dotyczy: Zalacznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA —
PARAMETRY TECHNCZNE MAMMOGRAF Z TOMOSYNTEZA punkt 42

Czy nalezy rozumieé, ze Zamawiajacy wymaga zaoferowania detektora dla ktérego pole
aktywnych tj. obrazujacych pikseli tworzy prostokat o wymiarach min: szeroko$¢ 29,0 c¢cm oraz
glebokos¢ 23,0 cm? «

Z uwagi na mozliwo$¢ zaoferowania detektoréw o réznych ksztaltach pikseli i zwigzane z tym
watpliwosci co do ich wymiaréw wnosimy o jednoznacznie okreslenie wymogu Zamawiajacego.
Jednoczes$nie niejasnym pozostaje czy Zamawiajacy zapisem ,,23.0 cm x 29.0 cm” definiuje
wymagane wymiary detektora w dwodch prostopadlych kierunkach c¢zy wymagany wymiar
powierzchni detektora.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjas$nia, Ze wymog dotyczy wymiaréw pola obrazowego (szeroko$¢ i
dlugosé) tworzonego przez aktywne piksele detektora a nie jego powierzchni

Pytanie 147 Dotyczy: Zalgcznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA —
PARAMETRY TECHNCZNE MAMMOGRAF Z TOMOSYNTEZA punkt 46

Czy nalezy rozumieé, ze Zamawiajacy jako rozmiar piksela dla badan konwencjonalnych
okresla odleglo$¢ pomiedzy Srodkami dwéch sasiadujacych tj. stykajacych si¢ bokami pikseli?

Z uwagi na mozliwo$¢ zaoferowania detektoréw o réznych ksztaltach pikseli i zwigzane z tym
watpliwosci co do ich wymiaréw wnosimy o jednoznacznie okreslenie wymogu Zamawiajgcego.
Odpowiedz: Zamawiajacy wyja$nia, ze jako rozmiar piksela nalezy podaé odleglo§é pomiedzy
Srodkami dwdch sasiadujacych tj. stykajacych sie bokami pikseli

Pytanie 148. Dotyczy: Zalacznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -
PARAMETRY TECHNCZNE MAMMOGRAF Z TOMOSYNTEZA punkt PRZYSTAWKA
DO PROCEDUR STEREOTAKTYCZNYCH

Czy zamawiajacy bedzie promowal tych oferentéw, ktorzy zaoferujg aparaty w ktorych biopsja
moze by¢ wykonywana réwniez na podstawie obrazéw tomosyntezy a nie tylko obrazow
stereotaktycznych? ‘



Zamawiajagcy wymaga wyposazZenia aparatu w funkcje wykonywania biopsji na podstawie obrazéw
stereotaktycznych. Rozwiagzanie takie bylo jedynym dostepnym w przesziosci. Obecnie aparaty z
funkcjg tomosyntezy maja w wigkszosci przypadkdédw mozliwosé wykonania biopsji na podstawie
obrazéw otrzymanych w tym wlasnie trybie pracy. =W praktyce takie rozwigzanie umozliwia
ograniczenie ilo$ci procedur stereotaktycznych, co w naturalny sposob ogranicza  dawke
promieniowania, na ktéra narazane sg pacjentki. W trosce o funkcjonalno$¢ urzadzenia i dobro
pacjentek proponujemy wprowadzenie chociazby minimalnego stopnia preferencji dla oferentéw
ktorzy zaoferujg taki nowoczesny system np. poprzez wprowadzenie punktu: ‘

59A  |Mozliwo$¢ wykonywania TAK/NIE Tak 5 pkt. Nie 0 pkt.
biopsji na podstawie obrazéw
stereotaktycznychiobrazdéw
tomosyntezy

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 149. Dotyczy: Zalgcznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA —
PARAMETRY TECHNCZNE MAMMOGRAF Z TOMOSYNTEZA punkt PRZYSTAWKA
DO PROCEDUR STEREOTAKTYCZNYCH

Czy zamawiajgcy zwigekszy preferencje dla wykonawcow oferujacych lozko do wykonywania
biopsji? :

Prosimy o zwrocenie uwagi, ze zgodnie z punktacja ofert z poprzedniego postepowania przetargowego
zaoferowanie obu rozwigzan tj. zaoferowanie stotu lub fotela pozwala na zlozenie ofert praktycznie
tozsamych w zakresie uzyskiwanych przez te oferty punktéw w postgpowaniu przetargowym. Wigze
sig to
z faktem znacznie wyzszych kosztow oferentéw oferujacych 16zko dedykowane do wykonywania
biopsji w pozycji pacjentki lezacej na brzuchu. Ta réznica kosztéw wynika nie tylko z réznicy
wartosci fotela i 16zka ale rowniez a nawet przede wszystkim z koniecznosci zaoferowania
technologicznie wyrafinowanego mammografu z funkcja ustawiania glowicy w poziomie w
przypadku zaoferowania 16zka. Jednoczesnie Zamawiajacy obejmujac zamdwieniem réwniez system
do pobierania wycinkéw w procedurze biopsji gruboiglowej prézniowej musi mie¢ swiadomos¢, ze
procedura taka jest jednoznacznie zdefiniowana
w OBWIESZCZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 listopada 2015 r. ,w sprawie ogloszenia
wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii — diagnostyki obrazowej i
radiologii zabiegowej” pod pozycjg 4.128. Prosimy o zwrdcenie uwagi, ze dopuszczalne odstepstwa
od procedury wzorcowej w sytuacjach uzasadnionych klinicznie réwnie jasno okreslaja zamkniety
katalog przypadkéw w ktorych dopuszczalne sg odstgpstwa od wymaganego przebiegu tej procedury.
Wydaje nam sie oczywistym, ze Zamawiajacy powinien uwzgledni¢ w punktowej promocji rozwigzan
réwniez fakt, ze rozwigzanie, ktére w najlepszy sposéb pozwala spetni¢ wymogi procedury powinno
by¢ bardziej preferowane niz ma to miejsce w obecnej wersji punktacji. Jesli jednak aspekty S$cisle
medyczne nie sg dostateczng zacheta dla tego aby Zamawiajacy promowal takie rozwiazania to
prosimy o zwrdcenie uwagi, ze w przypadku braku mozliwosci wykonywania okre$lonej procedury
medycznej Zamawiajgcy poniesie szkody finansowe zwigzane z brakiem wplywu srodkéw
finansowych za te wlasnie procedure. W takim przypadku Szpital nie tylko moze zosta¢ pozbawiony
przysziych korzysei finansowych ale jednoczesnie sam zakup drogiego sprzetu diagnostycznego bez
mozliwosei jego wykorzystania bedzie stat w sprzecznosdci z zasadami racjonalnego wydatkowania
publicznych $rodkéw. Prosimy tez o zwrdcenie uwagi, ze na rynku dostepnych jest wiele rozwigzan
réwnowaznych tj. pozwalajacych na realizacje wymogdw przedmiotowej procedury ‘i w Polsce jest
ona wykonywana przez wiele osrodkéw wyposazanych przez firmy korporacyjne w ktérych interesie
nie musi by¢ merytoryczne wspieranie rozwoju Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. W _odniesieniu_do calo$ci przedmiotu
zamowienia dla Zamawiajgcego jest oczywistym, ze zakupujac nowy, drogi sprzet Zamawiajacy
oczekuje i wymaga aby umozliwial on_wykonywanie - badan mammograficznych w_tym
stereotaktycznej biopsji _gruboiglowej pod kontrola mammografii. rtg wspomaganej proéznig
zgodnie z obowiazujacymi procedurami wzorcowymi.




Pytanie 150. Dotyczy: Zalacznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA —
PARAMETRY TECHNCZNE MAMMOGRAF Z TOMOSYNTEZA punkt £EOZKO LUB
FOTEL PACJENTA

Czy zamawiajgcy bedzie promowat tych oferentéw, ktérzy zaoferujg rozwigzania pozwalajace na
wykonywanie biopsji stereotaktycznej z o$wietleniem pola biopsyjnego wbudowanym w fotel lub
16zko pacjenta? :

- Procedury biopsyjne wymagaja dobrej widocznosci pola zabiegowego, za$ w warunkach gabinetéw
RTG nie stosuje si¢ lamp os$wietleniowych charakterystycznych np. dla sal operacyjnych.
Jednoczesnie uzywanie dodatkowych, przenosnych zrédet $wiatta zwykle stwarza duzo problemoéw
dla personelu wykonujacego takie badanie. Dlatego wnosimy o rozwazenie wprowadzenie
dodatkowych preferencji punktowych dla oferentéw ktorych 16zko lub fotel jest fabrycznie
wyposazony w zrodla o$wietlenia pola biopsyjnego np. poprzez wprowadzenie punktu:

60A Lézko lub fotel z fabrycznie TAK/NIE Tak S pkt. Nie 0 pkt.
wbudowanym os§wietleniem
polabiopsyjnego

Qdpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiajacy oczekuje aby pole biopsyine
bylo o$wietlone i dobrze widoczne bez zbednych dodatkowyeh lamp.

Pytanie 151. Dotyczy: Zalgcznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA —
PARAMETRY TECHNCZNE MAMMOGRAF Z TOMOSYNTEZA punkt 77.

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy ma na my$li nagrywarke wymagang w punkcie 75?

W Zataczniku nr 2 nie znajdujemy opisu sugerujacego koniecznosé dostawy np. osobnego stanowiska
do wypalania plyt stad wymog jest niejasny.

Odpowied7: Zamawiajacy ma na mysli nagrywarke opisana w punkcie 76 Zalacznika nr 2 do
SIWZ. :

Pytanie 152. Dotyczy: Zalgcznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -
PARAMETRY TECHNCZNE MAMMOGRAF Z TOMOSYNT EZA punkty 79+ 90.

Prosimy o potwierdzenie, ze w dziale TOMOSYNTEZA nalezy zadeklarowaé parametry wlasciwe
dla jednego trybu tomosyntezy. W przypadku istnienia dwéch trybéw tomosyntezy oferent
zobowigzany jest  zaznaczy¢ ktérego trybu dotyczy zestaw zadeklarowanych parametréw
tomosyntezy.Badanie Tomosyntezy wykonywane jest dla okreslonej pacjentki w jednym wybranym
przez operatora trybie. Dlatego nie mozna przypisywaé zalet dwéch dostgpnych trybéw tomosyntezy
do jednego badania. Wszak dla wybranego trybu pracy nie wystepuja jednoczesnie pozytywne cechy
obu dostepnych trybow. Dlatego, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, nalezy poddaé ocenie
pordwnawczej z ofertami  innych oferentéw cechy jednego, wybranego przez oferenta trybu
Tomosyntezy a nie dwdch (wybidrezo) jednoczesnie.

Dopuszezenie do zonglowania danymi z dwéch trybow tomosyntezy prowadzi do sytuacji gdzie
faktycznej ocenie podlega nieistniejacy, wirtualny tryb tomosyntezy stworzony z najlepszych
parametréw dwoch réznych trybéw. Dotyczy to mammografu Fuyjifilm i jego dwoch trybéw
tomosyntezy. W efekcie takiego niedopuszczalnego zonglowania parametrami firma FujiFilm
zaoferowata Zamawiajagcemu, w poprzedniej edycji przetargu na mammograf, nieistniejacy tryb
tomosyntezy. Zaoferowano tam tryb tomosyntezy o np. kacie skanu £20° (pkt 81) wykonywany w
czasie 4 sek (pkt 79). Mammograf firmy Fujifilm nie moze wykona¢ tomosyntezy z oboma tymi
parametrami tgcznie.

Odpowied: W przypadku oferowania wiecej niz jednego trybu . tomosyntezy dla punktéow:
80,81,82.83.84.85,87.88.89.90,91 Zalacznika nr 2 do SIWZ oferent powinien podaé parametry
dla jednego (tego samego dla wszystkich punktéw) wybranego przez siebie trybu, z ktérego po

instalacji urzadzenia bedzie mégl korzystaé zamawiajgcy '




Pytanie 153. Dotyczy: Zalgcznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -
PARAMETRY TECHNCZNE MAMMOGRAF Z TOMOSYNTEZA punkt 80

Czas wykonania skanutomosyntezy Maks. 25 sekund Najmniejsza wartosé - 5 pkt / wartosé graniczna
0 pkt /Pozostale proporcjonalnie

Prosimy o potwierdzenie, ze zadeklarowany tu parametr oraz kolejne parametry w Dziale
»TomosyntezaPkty 79 + 90” dotycza tego samego trybu tomosyntezy. W przypadku istnienia dwéch
trybow tomosyntezy oferent zobowiazany jest zaznaczy¢ ktérego z dostepnych trybéw dotycza-
zadeklarowane parametry tomosyntezy.

Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia na pytania 152.

Pytanie 154. Dotyczy: Zalacznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -
PARAMETRY TECHNCZNE MAMMOGRAF Z TOMOSYNTEZA punkt 82

Zakres skanutomosyntezy Min. + 7,5 stopnia; Najwigksza wartosé - 10 pkt / warto$é graniczna 0 pkt /'
Pozostate proporcjonalnie

Prosimy o potwierdzenie, ze zadeklarowany tu parametr oraz kolejne parametry w Dziale
., TomosyntezaPkty 79 + 90” dotycza tego samego trybu tomosyntezy. W przypadku-istnienia dwéch
trybéw tomosyntezy oferent zobowigzany jest zaznaczyé ktérego z dostepnych - trybow dotyczg
zadeklarowane parametry tomosyntezy.

Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzig na pytania 152.

Pytanie 155. Dotyczy: Zalgcznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA —
PARAMETRY TECHNCZNE MAMMOGRAF Z TOMOSYNTEZA punkt 84

Rozdzielczo$¢  obrazéw stuzqcych do rekonstrukcji 3D taka sama jak rozdzielczo$é zdjeé
mammograficznych w trybie D2 /tomosynteza bez lqczenia pikseli/. TAK/NIE podaé.; Tak 15 kp Nie 0
pk

Prosimy o potwierdzenie, ze deklarowana rozdzielczo$é dotyczy rozdzielczosci obrazéw w akwizycii
wyrazong liczba par linii na milimetr oraz o potwierdzenie, ze ,,tomosynteza bez tgczenia pikseli” jest
procedurg, w ktorej piksele detektora lub uzyskane z nich dane nie s tgczone w grupy (klastry) na
jakimkolwiek etapie akwizycji lub rekonstrukcji w czasie badania tomosyntezy. Jednoczesnie
wnosimy o zobowigzanie oferentéw do jednoznacznego wskazania w ofercie, ktérego trybu dotycza
zadeklarowane parametry tomosyntezy w przypadku oferowania dwoch trybéw tomosyntezy
Skonkretyzowanie wymagania zamknie droge do niedopuszczalnej, swobodnej interpretacji
parametru, co pozwoli Zamawiajacemu na faktyczne poréwnanie ofert.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, 7e przez .rozdzielczo$é” rozumie rozdzielczoié
wysokokontrastows (wyrazong w parach linii/mm) oraz ze przez sformulowanie ‘tomosynteza
bez laczenia pikseli” rozumie brak laczenia pikseli w grupy na ktérymkolwiek etapie akwizycii
i rekonstrukcji badania tomosyntezy. Oferenci powinni podaé dane w__rozdziale
»TOMOSYNTEZA” zgodnie z odpowiedzig na pytanie 152.

Pytanie 156. Dotyczy: Zalacznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA —
PARAMETRY TECHNCZNE MAMMOGRAF Z TOMOSYNTEZA punkt 85

Rozdzielczo$¢ obrazéw tomosyntezy taka sama dla wszystkich jej trybéw w celu pdzniejszego
Jednoznacznego poréwnania obrazéw w procesie diagnostyki /dotyczy mammograféw z wiecej niz
Jednym trybem tomosyntezy/.; TAK

Prosimy o potwierdzenie, ze deklarowana rozdzielezo$¢ dotyczy rozdzielczosci obrazéw w akw1zyc31
wyrazong. liczbg par linii na milimetr, dla wszystkich dostepnych trybéw tomosyntezy.
Skonkretyzowanie wymagania zamknie droge do niedopuszczalnej, swobodnej interpretacii
parametru, co pozwoli Zamawiajacemu ocenié¢ spetnienie wymagania przez Oferenta.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, e przez .rozdzielczo$é” rozumie rozdzielczosé
wysokokontrastowa (wyrazona w_parach linii/mm). Oferenci_powinni podac dane w rozdziale

»TOMOSYNTEZA” zgodnie z odpowiedzia na pytanie 152.

Pytanie 157. Dotyczy: Zalacznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -
PARAMETRY TECHNCZNE MAMMOGRAF Z TOMOSYNTEZA punkt 90




Srednia dawka gruczolowa w trybie AEC dla akwizycji 3D taka sama lub mniejsza jak w
standardowym trybie 2D dla ekwiwalentu grubosci piersi 2-10 cm /oba tryby dotyczq tego samego
aparatu -dawki muszq by¢ ponizej dawek granicznych EUREF/. ; TAK/NIE podaé.; Tak 5 pkt Nie 0 pkt
Prosimy o potwierdzenie, ze wymagany parametr dotyczy zadeklarowanej akwizycji 3D w jednym
trybie, charakteryzujagcym si¢ parametrami podawanymi przez oferentéw dla pozostatych punktéw w
dziale TomosyntezaPkty 79 + 90. Prosimy takze o potw1erdzenle ze odpowiedzi ,,TAK” mozna
udzieli¢ przy spetnieniu wszystkich postawionych warunkéw t.j. ;,Srednia dawka gruczolowa w trybie
AEC dla akwizycji 3D taka sama lub mniejsza jak w standardowym trybie 2D dla ekwiwalentu
grubosci piersi 2-10 cm” oraz ,,0ba tryby dotyczq tego samego aparatu” a takze ,dawki muszqg byc
ponizej dawek granicznych EUREF™.

Skonkretyzowanie wymagania zamknie drogg do niedopuszczalnej, swobodnej interpretacii
parametru, co pozwoli Zamawiajacemu na faktyczne poréwnywanie oferty.

Odpowiedz: : Zgodnie z odpowiedzia na pytanie 152. Odpowiedzi ,,Tak” mozna udzieli¢ przy
spelnianiu wszystkich postawionych warunkéw.

Pytanie 158. Dotyczy: Zalacznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA —
PARAMETRY TECHNCZNE MAMMOGRAF Z TOMOSYNTEZA punkt 91.

Prosimy o podanie parametréw komputera mammograficznej stacji lekarskiej, na ktérym
zainstalowane ma by¢ dodatkowe oprogramowanie do oceny zdjeé mammograficznych i badaf w
trybie tomosyntezy. Czy w przypadku gdyby parametry tego komputera byly niewystarczajace do
zainstalowania na nim nowego oprogramowania zgodnie z zaleceniami producenta oprogramowania,
Zamawiajacy wyrazi zgode na zastapienie obecnie wykorzystywanego komputera innym?
Odpowiedz: : i-5 4670 3.4 GHz, 16 GB, SSD 250 GB, Win 8x64, karta video EIZO MED-X4900
monitory: 2 x EIZO _GX540. 1 x DELL U2312HM. Zamawiajacy wyraia zgode, zgodnie z
zalacznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie 159. Dotyczy: Zatacznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA —
PARAMETRY TECHNCZNE MAMMOGRAF Z TOMOSYNTEZA punkt 94.

Prosimy o wyjasnienie, czy koszty po stronie administratora systemu RIS (koszty pracy i ew. licencji)
maja zosta¢ wliczone w ceng oferty czy bedg one po stronie Zamawiajacego? Jezeli koszty te maja byé
zawarte w ofercie, prosimy o informacje o producencie i'nazwie posiadanego systemu RIS oraz czy
Zamawiajacy posiada wolne licencje na podiaczenie nowego urzadzenia?

Odpowied?: Zamawiajacy posiada wolne licencje na podlaczenie nowego urzadzenia
Wykonawea bedzie musial ponies¢ jedynie koszty na konfiguracje systemu RIS (Pixel)

Zamawiajacego.

Pytanie 160. Dotyczy: Zalacznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA —
PARAMETRY TECHNCZNE MAMMOGRAF Z TOMOSYNTEZA punkt 95.

Prosimy o wyjasnienie, czy koszty po stronie administratora systemu PACS (koszty pracy i ew.
licencji) majg zosta¢ wliczone w cene oferty czy beda one po stronie Zamawiajgcego? Jezeli koszty te
majg by¢ zawarte w ofercie, prosimy o informacje o producencie i nazwie posiadanego systemu PACS
oraz czy Zamawiajacy posiada wolne licencje na podtaczenie nowego urzadzenia?

Odpowiedz: Zamawiajacy posiada wolne licencje na podlaczenie nowego urzadzenia
Wykonawca bedzie musial ponies¢ jedvnie koszty na konfiguracje (dodanie) urzadzenia do
systemu PACS (Pixel) zamawiajacego. ’

Pytanie 161. Dotyczy: Za%qcinik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA —
PARAMETRY TECHNCZNE MAMMOGRAF Z TOMOSYNTEZA punkt 104.



Prosimy o okreslenie, czy nalezy rozumie¢, ze w ramach realizacji niniejszej inwestycji za ,,projekt” '
nalezy uzna¢ dokumenty dotaczone do SIWZ dotyczace adaptacji pomieszczen tj. Zatacznik nr 8 wraz
z rysunkami? S ' :
Odpowiedz: Tak, nalezy _uwzglednié wszystkie zalgczniki do SIWZ oraz udzielone odpowiedzi.

Pytanie 162. Dotyczy: Zalgcznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA —
PARAMETRY TECHNCZNE MAMMOGRAF Z TOMOSYNTEZA punkt 108.

Czy nalezy rozumieé, ze , Wszelkie uzgodnienia i procedury zwiqzane z wydaniem zezwolenia na
uruchomienie i stosowanie mammografu przez odpowiednie WSSE” obejmuja réwniez uzyskanie
takiego zezwolenia w terminie wykonania Umowy i wystepowanie w tym zakresie przed
odpowiednimi instytucjami w imieniu Zamawiajgcego (na podstawie upowaznienia wystawionego
przez Zamawiajacego)?

Formalnie o zezwolenie powinien wystapi¢ Zamawiajacy jako uzytkownik aparatu. Tylko jemu tez
takie zezwolenie moze zostaé wydane przez WSSE. Oferent moze co najwyzej dziata¢ w imieniu
Zamawiajacego i reprezentowal go przed odpowiednimi stuzbami na podstawie = pisemnego
pelnomocnictwa.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga, aby lezalo to po stronie Wykonawcy.

Pytanie 163. Dotyczy: Zalacznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -
PARAMETRY TECHNCZNE MAMMOGRAF Z TOMOSYNTEZA punkt 108, Zal. nr 6 do
SITWZ § 3 ust. 1 d. ‘

Terminowe wykonanie zaméwienia uzaleznione jest' tez od uzyskania zezwolenia od WSSE na
uzytkowanie pracowni mammograficznej, dlatego prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy w
terminie do 3 dni od daty pisemnego wniosku Wykonawcy przekaze Wykonawey komplet
wymaganych w tym celu dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajacego (4j. nie odnoszacych
sie wprost do dostarczanego mammografu) koniecznych do uzyskania takiego zezwolenia.

Wymagane dokumenty to m. in. aktualne badania lekarskie personelu Zamawiajgcego, ktérych
Oferenci z natury rzeczy nie maja, dlatego okreslenie klarownych zasad wspdipracy w zakresie
kompletowania dokumentacji naleznej do przedtozenia w WSSE lezy w interesie obu stron Umowy.
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga aby lezalo to po stronie Wykonawcy. Zamawiajacy
dostarczy dokumenty konieczne do uzyskania zezwolenia posiadane przez Zamawiajacego w
terminie do 5 dni od wniosku Wykonawcey.

Pytanie 164. Dotyczy: Zalacznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA —
PARAMETRY TECHNCZNE MAMMOGRAF Z TOMOSYNTEZA punkt 113.

Czy nalezy rozumieé, ze podany w tym punkcie tabeli ,Okres gwarancji na catos¢ przedmiotu
zamowienia bez wylaczania czegokolwiek” musi by¢ tozsamy z gwarancjg deklarowang w punkcie
IV zalacznika nr 1 a podanie réznych wartoéci w tych dwéch miejscach oferty spowoduje odrzucenie
takiej oferty?

Odpowiedz: Tak nalezy rozumiec.

Pytanie 165. Dotyczy: Zalacznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -
PARAMETRY TECHNCZNE MAMMOGRAF Z TOMOSYNTEZA punkt 126.

Prosimy o wskazanie jaka warto$¢ bedzie podlegaé ocenie punktowej w zakresie przedmiotowego
punktu? ' ' _
Wykonawey w tym punkcie moga poda¢ dwie wartoéci tj. ceng roboczogodziny oraz ceng dojazdu lub
jedna wartosé (w przypadku gdy np. cena dojazdu jest uwzgledniona w cenie roboczogodziny).
Dlatego przy zlozeniu réznych ofert Zamawiajacy bedzie musial poréwnywaé rozne wartosci. Dla
unikniecia watpliwoéci interpretacyjnych prosimy o jednoznaczne okreslenie, ktéra wartos¢ bedzie
punktowana zgodnie z zasadami punktacji. :

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, ze punktowana w tym parametrze bedzie cena brutto
jednodniowego pobytu serwisu w_siedzibie zamawiajacego tj. suma iloczynu kosztu szeSciu
godzin roboczvch pracy serwisu i jednego kosztu dojazdu. W zwigzku z powyzszym
zamawiajacy wymaga podania w tym punkcie Zalacznika nr 2 do SIWZ informacji o cenie
jednej roboczogodziny po okresie gwaranciji serwisu niezmiennej przez min. 3 lata, cenie brutto




ryczaltu lub innego sposobu obcigzenia zamawiajacego za dojazd serwisu (w obie strony), oraz
na podstawie poprzednio podanych informacji o cenie brutto za jednodniowy pobyt serwisu w
siedzibie zamawiajacego obejmujacej sze$é godzin pracy serwisu w_siedzibie zamawiajacego i
dojazd serwisu (w obie strony).

Pytanie 166. Dotyczy: Zalacznik nr 8 do SIWZ Zakres prac dostosowania pomieszczen pod
potrzeby montazu mammografu w Zakladzie Diagnostyki Obrazowejpunkt I.

Czy Zamawiajacy méglby udostepnié stary projekt oston statych dla gabinetu mammograficznego?
Alternatywnie prosimy o wskazanie dla: sufitu, podiogi oraz écian nie podlegajacych wyburzeniu w
ramach niniejszej inwestycji grubosci oraz materiatéw ich wykonania.

Poniewaz mna oferentach spoczywa obowigzek zapewnienia ochrony radiologicznej dla
nowotworzonego gabinetu, koszty zapewnienia petnej ochronnosci powinny zosta¢ uwzglednione w
ofertach. Dlatego tez wiedza w zakresie stopnia ochronnosci pozostawianych w czasie inwestycji
oston jest oferentom niezbedna dla rzetelnego przygotowania ofert. '

Odpowiedz: strop: strop betonowy monolityczny srubosci- 22 cm, warstwa posadzkowa z
izolacja- 6 cm. '

Sufit ( strop w wentylatorni) - strop betonowy monolityezny gr. 22 cm, warstwa posadzkowa z
izolacja - 10 cm.

Sciana pomiedzy pomieszczeniem mammografii a USG- cegla dziurawka.

Sciana zewnetrzna - zelbetonowa , or. 20 cm, okna PCV,

Pytanie 167. Dotyczy: Zalgcznik nr 8 do SIWZ Zakres prac dostosowania pomieszczen pod
potrzeby montazu mammografu w Zakladzie Diagnostyki ObrazowejpunktI.

Czy Zamawiajacy moglby okreslié ile maksymalnie ekspozycji RTG zamierza wykonywaé w
gabinecie 3.13 przy wykorzystaniu nowego aparatu mammograficznego w jednostce czasu (tydzien,
miesiac lub rok)? :

Poniewaz - na oferentach spoczywa obowiazek zapewnienia ochrony radiologicznej dla
nowotworzonego gabinetu, koszty zapewnienia pelnej ochronnosci powinny zosta¢ uwzglednione w
ofertach. Dlatego tez wiedza w zakresie ilosci planowanych ekspozycji jest oferentom niezbedna dla
rzetelnego przygotowania ofert. o

Odpowiedz: 30 dziennie

Pytanie 168. Dotyczy: Zalacznik nr 8 do SIWZ Zakres prac dostosowania pomieszczen pod potrzeby
montazu mammografu w Zaktadzie Diagnostyki Obrazowejpunkt I11.2.

Czy w opisie prac nie zaszla oczywista pomylka w zakresie definiowania osi przedmiotowego
portalu? :

Wydaje nam sie, ze opis w tym punkcie zatacznika nr 8 dotyczy portalu aluminiowego w osi 11 B
opisanego szczegdlowo w punkcie IV.1 zalgcznika nr 8. Prosimy o potwierdzenie. '
Odpowiedz: Tak, wosi 11 B.

Pytanie 169. Dotyczy: Zalacznik nr 8 do SIWZ Zakres prac dostosowania pomieszczen pod
potrzeby montazu mammografu w Zakladzie Diagnostyki Obrazowejpunkty IIL.3 oraz I11.4 .
Czy nalezy rozumieé, ze projekt oston stalych mozna traktowaé jako opracowanie nadrzedne w
stosunku do wymagan Zamawiajacego okreslonych w punkcie 111.3 Zalacznika nr 8 w zakresie
materialow i technologii wykonania $cian dzialowych?

Zapisy punktéw II1.3 oraz I11.4 zalgeznika nr 8 z jednej strony jednoznacznie okreslajg material i
technologie wykonania $cian dziatowych z drugiej za$ strony wskazuja na koniecznoéé wykonania
prac w ramach niniejszego zaméwienia w sposob okreslony w projekcie oston stalych. Prosimy o
potwierdzenie, Ze wykonanie $cian dziatowych w technologii okreslonej w projekcie oston stalych a
odmiennej od wymaganej w punkcie III.3 Zalacznika nr 8 Jest dla Zamawiajgcego akceptowalnym.
Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza. '

Pytanie 170. Dotyczy: Zalgcznik nr 8 do STWZ Zakres prac dostosowania pomieszczen pod
- ‘potrzeby montazu mammografu w Zakladzie Diagnostyki Obrazowejpunkty II1.9 oraz I11.12 .



Czy gniazda instalacji zasilajacej okreslone w punkcie IIL9 s3 tozsame z gmazdaml
opisywanymi w punkcie IIL12 zalqczmka nr 8?

Niejasnym pozostaje czy w pomleszczemu gablnetu mammograficznego nalezy zainstalowac 4 czy
tez 8 podwojnych gniazd. :

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga w_nowopowstalym pomieszczeniu mammografii 4 szt.
podwéinych jednofazowych gniazd 230V16A (L+N+PE) ogélnego zastosowania oraz 2 zestawy

" dedykowane komputerowe czterokrotne ( 3x230V, 2xR345). Dodatkowo nalezy przewidziec '

gniazda zasilajace aparat mammograficzny.

Pytanie 171, Dotyezy: Zalacznik nr 8 do SIWZ Zakres prac dostosowania pomieszczen pod
potrzeby montazu mammografu w Zakladzie Diagnostyki Obrazowejpunkt II1.20.

Czy Zamawiajacy dopusci wykonanie kabiny do przebierania o wymiarach 100 x 100 x 200cm tj
0 50 cm kroétszej od obecnych wymagan?

Prosimy o zwrécenie uwagi, ze kabina o nieco mniejszych wymiarach od obecnych wymogow
Zamawiajacego bedzie miata tozsama funkcjonalnoé¢ a zmniejszenie jej wymiaréw pozwoli na
optymalne umiejscowienie innych elementéw wyposazenia gabinetu, co w praktyce skutkowac bedzie
wiekszym komfortem pracy personelu.

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 172 Dotyczy: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia punkt IX.3.2.2.

Czy Zamawiajacy dopusci ztozenie o$wiadczenia producenta wraz z thimaczeniem lub oswiadczenie
dystrybutora na potwierdzenie spelniania wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego w Zataczniku
nr 2 w zakresie parametréw i wymagan, ktére nie znajdujg potwierdzenia w opisach/katalogach
przedmiotu zaméwienia?

Prosimy o zwrécenie uwagi, Ze nie wszystkie wymagania okreslone przez Zamawxajqcego w
Zalaczniku nr 2 znajduja swoje potwierdzenie w opisach/katalogach oferowanego przedmiotu
zamdwienia. Dotyczy to np. wymagaf Zamawiajacego okreslonych w dziatach: Wymagania ogélne,
Stacja opisowo-lekarska, Wymagania dodatkowe itd. Generalnie takie katalogi/opisy stuza bowiem
celom $ci$le marketingowym i nie zawierajg tak szczegéltowych danych jakie Zamawiajacy okresla w
Zataczniku nr 2. Tym samym dopuszczenie potwierdzenia pewnych, specyficznych wymogow w
formie o$wiadczenia w sposéb jednoznaczny i lepszy niz poprzez stuzace innym celom katalogi/opisy
chroni interesy Zamawiajacego. :

Odpowiedz: Brak konkretnego wskazania o jaki parametr_jest zapytanie.

Pytanie 173. Dotyczy: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia Rozdzial VIIL.

Czy Zamawiajacy wydluzy termin realizacji zaméwienia do 90 dni od dnia podpisania Umowy?
Prosimy o uwzglednienie, iz przedmiotowe Zamoéwienie charakteryzuje si¢ znacznym stopniem
zlozonosci. Obejmuje ono nie tylko konieczno$¢ dostawy i uruchomienia sprzgtu ale rowniez
wykonanie prac remontowych, wykonanie prac projektowych oraz prowadzenia biezacych ustalen i
zatwierdzania dokumentacji nie tylko przez Zamawiajacego ale réwniez przez niezalezne jednostki
zewnetrzne (WSSE, Straz Pozarna itd.), na ktérych zasady funkcjonowania ani Zamawiajgcy ani
wykonawcy nie majg wplywu. Wnosimy o uwzglegdnienie, Ze poszczegdlne etapy realizacji powinny
w sposob logiczny nastepowaé po sobie i zamawianie np. drzwi ochronnych przed wykonaniem
projektu oston statych jest dzialaniem nierozsadnym. Oczywiscie mozna zamowié takie drzwi z
maksymalnym stopniem ochronnosci dostgpnym na rynku i zapewne projekt ostony radiologiczne;
wykaze ich zgodno$¢ z wymaganiami ale takie dzialanie bedzie ewidentnie sprzeczne z interesem
Zamawiajacego. Kazdy z oferentdw wliczy bowiem takie dzialania w swoja cene ofertows i to
Zamawiajacy w praktyce kosztem takich dziatan zostanie obcigzony. W naszym odczuciu stoi to w
ewidentne]j sprzecznosci z zasadg racjonalnego wydatkowania publicznych érodkéw. Uwzgledniajac
wykonywanie prac remontowych przez duzg ekipe sprawnych fachowcéw nie ma réwniez mozliwosci
prowadzenia czedci tych prac ,roéwnolegle ,, tj. jednoczasowo. Prosimy o zwrdcenie uwagi, ze
konieczno$¢ wykonania prac remontowych nie tylko w gabinecie mammograﬁcznym ale réwniez w
pomieszczeniach przyleglych (w tym korytarzach) bedzie skutkowa¢ czasowymi wylaczeniami
mozliwo$ci prowadzenla jakichkolwiek innych prac w remontowanym obszarze. Trudno sobie
wyobrazié aby w czasie np. przygotowywania podloza lub instalacji wyktadziny w korytarzach




jakiekolwiek osoby mogly przebywaé w gabinecie mammograficznym. Prosimy o uwzglednienie, ze
prowadzone prace majg zapewnié wieloletnie funkcjonowanie czeéci Zaktadu Diagnostyki Obrazowe;j
w komfortowych warunkach. W naszym odczuciu nakladanie na wykonawcow tak krotkiego terminu
realizacji zmusi ich do maksymalnego skracania okreséw technologicznie wymaganych dla
wykonania zaméwienia. W praktyce zmniejszy to trwatosé wykonanych prac. Co szczegélnie istotne
polaczenie krétkiego okresu realizacji z drakonsko wysokimi karami umownymi musi skutkowaé
wzrostem cen ofertowych. Dlatego w' oparciu o powyzsze argumenty prosimy o rozwazenie
wydtuzenie terminu realizacji zaméwienia. '

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzy muje zapisy SIWZ.

Pytanie 174. Dotyczy: Zat. nr 6 do SIWZ, §5 ust. 1

Prosimy o doprecyzowanie zapisu umowy jak ponizej:

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujacych
wypadkach-

i w nastepujacych wysokosciach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosei 0,25 % wartosci umowy brutto
wskazanej

w § 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki , nie wigcej jednak niz 20% wartosci umowy brutto
wskazanej w § 1,

b) w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancii
i/lub : rekojmi -
w wysokosci 0,25% wartosci umowy brutto wskazanej w § 1 za kazdy rozpoczety dzieri zwloki, nie
wigcej jednak niz 20% wartosci umowy brutto wskazanej w § 1,

c) w przypadku. odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawea - w wysokosci 20% wartosci umowy brutto wskazanej w § 1,
d) w przypadku nieobecnosci kierownika budowy, kierownika/é6w robét branzowych w naradach

koordynacyjnych, w odbiorze koficowym lub w zwolanych przez Zamawiajacego przegladach
gwarancyjnych - w wysokosci 1.000 zt brutto za kazdg nieobecnosé,

e) w  przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,25 % wartosci umowy brutto
wskazanej w §1 za kazdy rozpoczety dziefi zwloki,

) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub
projektu ”

jej zmiany — w wysokosci 0,25 % wartodei umowy brutto wskazanej w § 1 za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

g)  w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo — w  wysokosci 0,25 % wartosci umowy brutto wskazanej w § 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwiloki, :

h) w przypadku niedokonania zmian umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty— w
wysokosci 0,25 % wartosci umowy brutto wskazanej w §1 za kazdy rozpoczety dzien zwiloki.

Zgodnie z art. 476 Kodeksu cywilnego, Wykonawca odpowiada za opéznienie, za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢, czyli wlasnie zwloke.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie 175. Dotyczy: Zal. nr 6 do STWZ, §4 ust. 4. zdanie pierwsze.

Prosimy o modyfikacje terminu usuwania niezgodnosci w zakresie prac montazowo-budowlanych
oraz wskazanie pisemnego sposobu zglaszania wad. Proponujemy nastepujacg modyfikacje:
Wykonawca wykona obowiazki wynikajace z gwarancii, o ktérej mowa w ust. 3, w terminie do 10 dni
roboczych od daty pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajacego.

Odpowiedz: Zamawiawajcy modyfikuje tre§é zal,

Pytanie 176. Dotyczy: Zat. nr 6 do SIWZ, §5 ust. 2. ;
Prosimy o modyfikacje istniejacego zapisu w nastgpujacy sposob:




W przypadku zwioki, o ktérej mowa w ust. 1 lit. a) lub ust. 1 lit. b) przekraczajacej 14 dni roboczych

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy oraz naliczenia kar umownych w
sposéb okreslony w ust. 1 lit. ¢) pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
nalezytego wykonania umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie, po bezskutecznym up}yw1e‘
tego terminu.

Odstapienie od umowy, jest naszym zdaniem aktem ostatecznym, niekorzystnym w zasadzie dla obu
stron stad prosba o modyﬁkaqe; Prosimy réwniez o wydtuzenia terminu usuwania wad montazowo-
budowlanych

i naliczanie kar za opdzZnienie zawinione przez Wykonawce;

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 177. Dotyczy: Zat. nr 6 do SIWZ Prosimy o potwierdzenie, ze okreslenie dni robocze zawarte
w SIWZ oznacza dni od poniedziatku do piatku
z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. ‘

Odpowiedz: Tak potwierdza.

Pytanle 178. Dotyczy: Zat. nr 6 do SIWZ, §5

Prosimy o redukcje kar umownych z 0,25% do 0,1% ze wzgledu iz nawet 0,1% w przehczemu na
pienigdze stanowi kwote wystarczajaca wysoka i dostatecznie motywujgca Wykonawce, biorac pod
uwage przewidywana wysoka warto$¢ zaméwienia (umowy) oraz wolg Zamawiajgcego naliczania kar
od catkowitej wartosci zaméwienia i, dodatkowo, od kwoty podatku, ktéry wykonawca jest
zobowigzany odprowadzi¢ do US.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dot. STATYW MAMMOGRAFICZNY

Pytanie 179.
4 Statyw wolnostojacy zintegrowany z generatorem WN /wbudowany w | Tak — 10 pkt,
statyw/. Nie — 0 pkt

Czy zamawiajqcy zrezygnuje z tak wysokiej punktacji wbudowanego generatora promujgc wysoko
rozwiazanie mogace okaza¢ si¢ niekorzystnym w eksploatacji?

Generator wolnostojacy niezintegrowany z generatorem umozliwia Kkorzystniejsze rozlozenie
krytycznych punktéw systemu, utatwia potenqalnq obsiuge serwisowg 1 utatwia mozliwo$¢ lepszego
rozplanowania rozkladu urzadzen w pom1eszczemu Dodatkowo -— w przypadku statywu
zintegrowanego z generatorem tatwo nagrzewajacy si¢ generator wewnatrz obudowy gdzie znajduje
sig takze detektor moze wplywaé negatywnie na diugos¢ zycia calego systemu.

Zwrécié nalezy uwage na fakt, ze zastosowanie generatora wbudowanego czy wolnostOchego nie
przektada sie w zaden sposéb na uzyskiwany wynik, a wigc nie ma Zzadnego uzasadnienia
merytorycznego ktére usprawiedliwiato by tak wysoka punktacje.

Odpowiedz:. Zamawiajacy podtrzymuije zapisy SIWZ i punktacje.

Pytanie 180.
21 | Oslona twarzy pacjentki nieruchoma w czasie badania w trybie | TAK — 10 pkt
tomosyntezy. NIE — 0 pkt

Ostony twarzy zaréwno w 2D jak i w 3D projektowane sa tak aby zapewni¢ pacjentowi maksymalna
ochrone. Nie ma zadnego znaczenia czy jest to ostona ruchoma czy nieruchoma — oba rozwiazania sa
réwnowazne i tak tez powinny byé przez Zamawiajacego potraktowane, zatem prosimy o rezygnacje z
zapisu lub zmiang¢ brzmienia na:

| 21 | Ostona twarzy pacjentki dedykowana do badania w trybie tomosyntezy | Bezpunktacji

OdpowiedZz: Zamawiajacy podtrzymuije zapisy SIWZ.




Dot. DETEKTOR CYFROWY

Pytanie 181.

| 47 | Zakres dynamiki ‘ | Min. 12 bit

Zwracamy sie z prosba o wprowadzenie punktacji jak nizej:
"Najwyzsza warto$é 10 pkt, wartosé graniczna 0 pkt, pozostale proporcjonalnie”

Zamawiajacy w w/w pkt. okresla zakres kluczowego parametru detektora na razgco niskim poziomie.
Wprowadzenie proponowanej zmiany pozwoli Zamawiajacemu premiowanie najlepszych na rynku
rozwigzan.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 182.

IjQ | Czas pomiedzy diagnostycznymi ekspozycjami. | Max 30 sekPoda¢

Czas pomigdzy diagnostycznymi ekspozycjami jest kluczowym parametrem opisujacym warto$é
uzytkowa mammografu a szczegdlnie takiego, ktéry dedykowany jest do badan skryningowych.
Zamawiajacemu powinno szczegdlnie zalezeé na wyborze takiego systemu, ktéry zapewni szybka i
Sprawnag pracg a co za tym idzie realizacje jak najwiekszej liczby $wiadczen. Wymagane 30 sek. to
czas w jakim pracuje najwolniejszy system dostepny na rynku. Nowoczesne mammografy
charakteryzuje co najmniej 2x szybsza praca, stad prosba o ich dodatkowe punktowanie jak nizej:
“Najmniejsza warto$é 10 pkt, warto$é graniczna 0 pkt, pozostale proporcjonalnie”

Odpowiedz: Zamawiaigcypodtrzymuie zapisy SIWZ
Dot. EOZKO LUB FOTEL PACJENTA

Pytanie 183,

61| Lozko  mobilne  dedykowane  do wykonywania  biopsji |TAK, Lézko 40
stereotaktycznych w pozycji lezacej na brzuch. Poda¢é pkFotel 0 pk
-zmotoryzowany ruch goéra /d6t
-zakres ruchu géra/dét blatu min 70 cm
-obcigzalnos¢ tozka podezas ruch géra /d6t min 130 kg
- |-dlugos¢ blatu min 180 cm
-szeroko$¢ blatu min 60 cm
-otwér w blacie umozliwiajgcy wykonanie procedur biopsyjnych dla
dowolnej piersi o §rednicy min 24 cm :
LUB
Elektrycznie sterowany fotel pacjenta dedykowany do wykonywania
procedur biopsji stereotaktycznej o nominalnej wadze min 130 kg.
-zakres regulacji oparcia i podnézka od pozycji
siedzacej / oparcie w pozycji odchylenia min 90
stopni ,
-oparcie w pozycji lezacej 0 stopni ,
- pozycja Trendelemburga min —10 stopni.
-oparcie regulowane minimum dwoma niezaleznie ustawianymi
segmentami, regulowana wysokos¢ podgléwka.
- minimalna szeroko$¢ w czesci barkowej 88
- dlugoséminimalna 160 cm




Zwracamy si¢ z prosba o ujednolicenie i obnizenie punktacji w pkt 61 do poziomu przyznawanego w -
pozostatych punktach. Nieuzasadnionym jest tak wysokie punktowanie akurat tego jednego parametru
bedacego réwnowaznym akcesorium (¥6zko lub fotel do wykonywania biopsji) skoro za pozostale,
czesto kluczowe mozna uzyskaé jedynie 5-15 pkt.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje punktacje ze wzgledu na walory funkcjonalne.

Pytanie 184.

62 | Zasilanie sieciowe lub sieciowo-bateryjne. Zasilanie sieciowo-bateryjna 10 pk
' Tylko sieciowe 0 pk. '
Tylkobateryjne 0 pk

Czy zamawiajagcy zmieni brzmienie wymogu na ,Zasilanie sieciowe, sieciowo-bateryjne lub
bateryjne” aby byto spojne z punktacjg ? ' ‘
Odpowied7: Zamawiajacy dopuszcza zasilanie bateryine z zewnetrzng ladowarka i bedzie je
punktowal zgodnie z punktacia dla zasilania tylko bateryjnego. W przypadku mozliwosci
zasilania stolu . réwniez z sieci_( niezaleinie od stanu baterii ) Zamawiajacy bedzie punktowal
takie rozwigzanie jako sieciowo- bateryjne

Dot. KONSOLA TECHNIKA

Pytanie 185.

63 | Konsola technika jezdna z mozliwoscig tatwego przemieszczania do | Tak 5 Pk
wymaganej pozycji i blokowania-unieruchamiania. Nie 0 pk

Zwracamy sie z prosba o usunigcie zapisu. Wymaganie mobilnej konsoli jest bezzasadne i stanowi
jedynie ponowng probg premiowania aparatu Giotto Class.

Konsola technika wraz z szyba ochronng jest stanowiskiem stacjonarnym a jej pozycja w
pomieszczeniu badan jest $ci§le okre§lona w projekcie oston statych. Przemieszczanie jej moze
spowodowaé narazenie personelu na dodatkowe naswietlenie. Pragniemy takze zauwazy¢, ze z punktu
widzenia przepiséw i ochrony radiologicznej personelu, konsola musi by¢ zainstalowana miejscu w
przewidzianym w projekcie i ujetym w obliczeniach oston statych.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Mobilna konsola w naturalny sposéb nie jest
ostona stata. Gdyby zamawiajacy zamierzat zmniejszaé jej odleglo$é od Zrédia promieniowania w
stosunku do danych zawartych w_odpowiednim projekcie byloby to rzeczywiscie nieuprawnione.
Intencia Zamawiajacego jest jednak punktowanie tatwej mozliwosci zwigkszenia odleglodei konsoli
od #rédla promieniowania, co przy stosunkowo malym pomieszczeniu pozwoli na zwiekszenie
obszaru manewrowania 16zkiem/ fotelem dla operatora w_czasie np. wykonywania procedur

biopsyjnych.

Pytanie 186.
78 | Integracja z dostarczonym w ramach postgpowania stanowiskiem do | Bezpunktacji
wypalania piyt.

W ramach tego postepowania zamawiajacy nie specyfikuje stanowiska do wypalania piyt. Czy
zamawiajacy dokonat omylki pisarskiej i zrezygnuje z tego wymogu ?

Jesli nie jest to pomytka, to czy zamawiajacy wymaga dostarczenia pelnego stanowiska do wypalania
plyt tj. duplikatora ptyt CD w komplecie z komputerem sterujgcym i oprogramowaniem pelnigcym-
funkcje wezta DICOM wraz z monitorem LCD i czy uzna za spelniajgce warunki kazdy zestaw
spelniajacy te minimalne wymagania?

Odpowiedz: Zamawiajacy ma na mysli nagrywarke opisang w punkcie 76 Zalacznika nr 2 do SIWZ,

Dot. TOMOSYNTEZA
Pytanie 187.

82 |Ekspozycje uzyte do rekonstrukeji wykonane w technice krokowej czyli| TAK/NIE Tak 10




lampa zatrzymana podczas kazdej ekspozycii. , pkNie 0

Czy Zamawiajacy zrezygnuje z punktowania techniki ktéra nie niesie ze soba zadnych pozytywnych
lub merytorycznie uzasadnionych skutkéw? W systemie oferowanym przez nasza firme jest
zastosowana technika ciggla co umozliwia nie tylko szybszy proces przeprowadzenia badania a
dodatkowo mozliwo$é unikniecia dodatkowych artefaktdw mogacych powstaé w przypadku
niepoprawnie dzialajacego systemu krokowego — gdyz drgania lampy po kazdym zatrzymaniu musza
zosta¢ - w przypadku techniki krokowej — poprawnie wytlumione co nie wystepuje w technice
skanowania ciagtego i krétkich impulsow.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Dot. STACJA OPISOWO-LEKARSKA
Pytanic 188.

95 | Integracja z posiadanym przez Zamawiajacego systemem RIS w | TAK Podad
zakresie pobierania listy pacjentéw DICOM WORKLIST SCU -

Prosimy o potwierdzenie ze Zamawiajacy w tym punkcie mial na mysli konsole technika a nie stacje
opisowo — lekarska.

Pragniemy wyjasnié, ze w normalnym obiegu pracy za pobieranie listy pacjentéw odpowiada stacja
technika, na ktérej sa wykonywanie zdjecia, ktére po zakoniczeniu badania automatycznie sg wysylane
na stacje diagnostyczna. Tego typu funkcjonalnos¢ nie jest wiec cechg stacji opisowej i nie ma
praktycznego zastosowania.

OdpowiedZz: Zainstalowany system ma by¢é kompatvbilnv‘ Z_posiadanym _systemem RIS i
pracowaé w sposéb nrawidlowv bez blokowania sie , swobodnym dostepem _do listy pacjentow.
Kolejno$¢ ustawien moze byé¢ dowolna. '
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