WOEWODZK! SZPITAL PODKARPALCKY
#n, Jane Pawle I w K

& .35t sreazs -0 HARMONOGRAM POMIAROW
" 508520 NA ROK 2018

BIP §84-21-20-222, 550 GO0

PEM

1. Blok Operacyjny

L.p Sala /gabinet Nazwa i typ Ilosé sztuk Data pomiaréw
urzadzenia kontrolnych
1 | Sala ortoped.nr 2 VALLEYLAB 1
2 |Sala ortoped.nr 3 VALLEYLAB 1
3 |Sala ginekolog. ERBE ICC 300 1
4 | Sala ginekolog. VALLEYLAB 1
5 |Sala chirurg. nr 5 ERBE ACC 450 1 17.02.2018
6 |Sala chirurg. nr § ERBE ACC 450 1
7 |Sala chirurg. nr 8 VALLEYLAB 1
— 8 |Sala urolog. ERBE VIO 300 1
9 |Sala laryngolog. ERBE VIO 300 D 1
10 {Sala chirurg i urolog. | N6z harmoniczny 1
Ogoélem: 10
2. Oddzial Rehabilitacji Leczniczej
L.p. Sala /gabinet Nazwa i typ Ilos¢ sztuk Data pomiaréw
urzadzenia kontrolnych
1 |Gabinet laseroterapii | Cosmogamma 1 17.02.2018
Ogdlem: 1
3. Zaktad Rehabilitacji Leczniczej
7 L.p. Sala /gabinet Nazwa i typ Tlosé sztuk Data pomiaréw
urzadzenia kontrolnych
1 Tefapuls 1
2 | Gabinet laseroterapii | Magnetronic Mf — 10 1 17.02.2018
3 Magner plus 2.2 1
Ogélem: 3

4. Oddziat Laryngologii

L.p. Sala /gabinet Nazwa i typ Ilo$é sztuk Data pomiarow
urzadzenia kontrolnych
1 |Pokéj badan ERBE ICC 1 28.08.2018
2 |Gabinet zabieg. GT 300 1
Ogolem: 2




TN

5. Pracownia Endoskopii

L.p. Sala /gabinet Nazwa i typ Iloé¢ sztuk Data pomiaréw
urzgdzenia kontrolnych
1 |Gab. EPCW ERBE ICC 200 1
2 |Gab. Gastro, ERBE ICC 200 1 28.08.2018
3 |Gab. Kolono. ERBE VIO 200 1
Ogéblem: 3

6. Oddzial Ginekologiczno - Polozniczy

L.p. Sala /gabinet Nazwa i typ Hosé sztuk Data pomiaréw
urzgdzenia kontrolnych
1 {Oddz. ginek. AESCULAP GN 1
2 |Sala cieé cesar. ERBE ICC 1 28.08.2018
3 |Por. K GT-55 1
Ogélem: 3
7. Oddzial Chirurgii
L.p. Sala /gabinet Nazwa i typ Tlo$¢ sztuk Data pomiarow
urzadzenia kontrolnych
1 [Sala zabieg. ERBE VIO 300D 1
) 28.08.2018
2 |Por. chirurg. VALLEYLAB
Ogoélem: 2

8. Oddzial Dermatologii

L.p. Sala /gabinet Nazwa i typ Tlos¢ sztuk Data pomiarow
urzadzenia Kontrolnych
1 |Sala zabieg. GT 300 2
; 28.08.2018
2 |Por. dermatologiczna {GT 300 '
Ogolem: 3

W roku 2018 planuje 'sie wykonanie pomiarow PEM wokél 30 urzadzen
medycznych, w tym:
v 27 urzadzenia, ktorych date pomiaréw kontrolnych podano w tabel-

kach,

v 3 urzadzenia - w przypadkach losowych.

Krosno, dn. 26.01.2018 .
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